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Normally Shows Short Position 1-7 
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Normally shows short position 1-7 
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'Normally Shows Short Position 1-7. 
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Tube good if it reads 40 or more. 
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Tube good if it reads 30 or more. 
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♦Use HMCl Adapter. 



AUm rC-70 Adapter 



'Normal Shorts Refer to Position of H 0 M Switch. 



3A4-4HC7 



t* ir wirnU - i 



& & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



ryre 1 | II * B c ° ^ 


TUBE * | if fl H <, 0 |S 

TYPE i 8 4= , " 1 


TUBE I I e| a b e o is 

TYPE i S 


4HG * 43* » 4 | . | | 

4HK5 4 40 37 3 4 12 1 1 

4HMS 44(1 27 34211 

4HM6 4 34 24 4 S 1 2 I 


iBW 5 8 55 1 

55 t 

5BQ5 5 23 88 

5BQ7 5 1 54 1 

54 1 


5HHj8 5 38 24 4 5 3 2 1 

25 4 5 1 6 1 

5N26 5 1 *3 1 

535 5 2 60 1 

50 2 


4H05 4 40 25 3 4 7 1 1 

4HR8 4 38 33 4 5 2 3 1 

4HSS 4 21 99 

*9 2 

4HH6 1 38 28 4 5 1 2 1 


50*8 5 14 72 1 

55 2 

5688 5 8 54 

54 2 

5 Bl* 5 38 33 5 4 12 « 1 


SJhb a i 51 1 

5116 5 1 73 1 

SIM 5 11 30 1 

85 2 

5AD6 5 11 58 1 


4JC6 33* 25 4 5 12 1 

4J06 4 3* 26 4 S 1 2 1 

4JH6 4 1 54 

IIKfi 4 1 51 1 

4JL5 4 1 23 1 


54 5 4 12 1 * 

54 5 4 12 2 1 

>BW8 5 38 AJ $ 4 2 8 1 

34 5 4 7 I 1 

34 5 4 7 1 1 


52 2 

5KU 1 38 24 4 5 12 2 1 

24 4 5 12 9 i 

5KZ8 5 38 26 4 5 12 2 l 

26 4 5 12 9 1 


4JW6 4 11 80 1 

35 2 

4K£3 4 33 24 4 5 12 2 1 

24 4 5 12 9 1 

4KFS 4 21 92 1 


58(7 5 4 53 1 

53 1 

5CGS 5 14 73 

57 t 

SCt 8 5 14 69 1 


5U8 s 14 85 1 

60 2 

5M88 5 1* 64 1 

61 2 

:«fg 5 55 35 1 12 6 7 1 


92 2 

4KNS 4 38 85 4 5 12 1 1 

90 4 5 12 * 1 

4KT6 4 9 52 

4U3 4 14 35 1 


51 t 

SOME 5 1 6 64 1 

5CMI 5 38 33 5 4 12 2 1 

31 5 4 12 9 1 

5006 5 11 72 1 


34 1 12 6 10 1 

5 M-HH3 5 2 56 1 

5G 2 

5M-X9 5 40 30 3 4 12 5 1 

5M08 5 11 65 1 


40 2 

4LU6 4 1 52 1 

4MK8 4 21 96 

93 2 

4M-P12 4 1 60 1 


55 f 

SMS 5 38 '32 5 4 12 2 1 

■34 5 4 12 9 1 

Shows Short Posit Ion & 

SCUfl 5 37 28 1 2 12 4 l 


66 2 

5M1039A 6 l 63 1 

5P-29 S 29 *62 1 

53 2 

’For grata cap. uie jack next to socket 26 


4M-P25 4 7 81 i 

48HH2 4 3 53 > 

S3 2 

4R-HH3 4 33 36 4 5 12 1 1 

90 4 5 12 3 1 


ft 1 2 L2 6 ~T 

5C ZS 5 16 W i 

SD0J 5 33 16 1 

16 I 

iDHS h 14 6] 1 


i 5R4 — F 33 n 1 

22 ? 

5RDDM 5 38 *1 5 4 12 8 l 

35 5 4 12 1 1 

33 5 4 12 6 1 


4BHH15 4 8 53 „ 

5AF4 5 40 *24 4 3 2 6 1 

'Normally shows short position 1-7, 

5AFU 5 35 31 1 12 12 11 1 

31 1 12 12 6 L 


i 

5QJ4 5 33 16 l 

16 l 

5ea» & n ?i i 

*6 1 


5 ft -HP] 4 11 66 

55 2 

5B-HR1 5 11 52 

55 2 

SFMC16 5 IS 27 * 5 12 t 1 


35 1 12 12 3 T 

SAME 5 38 30 5 4 12 2 i 

30 5 4 12 3 1 

MN8 5 13 62 1 

•1 f 


5ENS 5 12 '1 1 

54 t 

5 ESS 5 8 30 1 

30 2 

SFih* 5 38 32 5 4 12 7 1 


27 4 5 12 8 1 

514 5 33 16 1 

14 2 

5fl 5 17 90 

43 2 


SA® 5 3 ft 

5AM 3 33 10 

10 1 

5AS4 5 33 17 

17 2 


32 5 4 12 2 1 

5FW6 5 1 77 1 

5FG7 5 14 68 1 

58 2 

Wl 1 14 IS 1 


^LM 5 13 16 1 

11 2 

5U8 5 11 79 

55 Z 

5U9 6 43 28 5 6 12 3 1 


5 AS 8 b U 31 s 4 12 I 1 

H $ 4 ii « l 

tttfl 5 H 77 I 

55 1 

5AU4 5 31 11 1 


54 2 

5047 5 38 24 4 5 3 t 1 

ft 4 5 3 9 1 

5GWB 5 11 64 1 

56 t 


32 5 6 12 10 1 

5V3 5 33 15 1 

15 2 

5V4 5 33 12 I 

It 7 


11 2 

5AV8 3 22 82 1 

K 2 

SAW* 5 33 17 1 

17 I 


%HU 5 11 68 ] 

56 2 

5 GV6 5 1 64 1 

5GS7 5 14 30 i 

53 t 


5V6 5 29 79 1 

5V9 5 43 31 5 6 12 3 1 

30 5 6 12 * 1 

:5W4 5 33 32 1 

32 ? 


SAZ4 5 36 S3 » 2 12 4 1 

53 B 2 12 3 1 

508 5 27 82 1 

U 2 

5803 5 43 '33 1 3 1 S 1 


SGX6 5 1 85 l 

5GX7 5 38 24 4 5 3 2 1 

24 4 5 3 9 1 

5HA7 5 35 35 1 12 5 9 1 

35 1 12 5 11 l 


5X4 5 37 47 0 7 12 3 1 

47 6 7 12 5 l 

5X8 S 12 73 

« 2 
5X9 9 43 30 5 6 12 3 1 


"33 1 3 8 9 1 

"NomtellY Shows Short Pnstttao 2-3-M 
Shows Short Ptolltlon Z^W 
mz 1 14 7? 1 

*5 7 


5H67 5 38 24 4 5 3 l 1 

24 4 5 3 S 1 

5 35 -35 1 1? 5 9 1 

‘35 1 U 5 11 1 

‘Normally shOWS shorf OOSitiDD 7-10 


30 S 6 I? 10 t 

1 5Y3 5 S3 32 1 

32 ? 

5*4 5 37 52 9 7 12 3 l 

5? 8 7 12 5 1 



’tiormii Short* Rftfr to Position of "D" Switch, 



4HG8-5Y4 



4¥7-Qlx-gi?Q ftft WIRNER-m 



* 



8 & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



TUBE I I if A » o D Ij 
TYPE £ I 8 = 


TUBE || || * d e . 5:' 

TYPE * I «= 


TUBE | | if * , o d f* 

TYPE I | 8= *-* 


5Z4 5 33 12 l 

1Z l 

SZI0 5 S3 18 1 

18 . * 
GA8 fi 37 45 7 2 l 5 1 


6AL9 6 35 23 1 12 12 5 1 

23 1 12 12 11 1 

GAL 11 6 35 31 1 12 12 3 1 

27 1 12 12 8 1 

6AM4 6 38 ‘ 96 8 7 1 5 1 


GAX8 6 11 73 1 

54 2 

6AY3 6 4Z 27 5 4 7 2 1 

6AY3B 6 42 27 5 4 7 2 } 

GAY11 G 35 30 1 12 12 5 1 




30 1 12 12 3 1 

30 1 12 12 3 1 

30 1 12 12 10 1 

6AZ8 6 38 32 5 4 12 6 1 

38 5 4 12 9 1 


&AB4 6 4& 30 4 3 12 6 1 

GAB7 I 30 74 _ a 1 

“ * * S 1 1 g I i 1 

GABS & 43 79 5 6 10 2 1_ 


"Normally Shows Short Position 3+6-9- 
6AM5 6 40 34 4 3 12 1 1 

6AMG 6 40 30 4 3 12 1 1 

GAM8 6 36 30 5 4 12 2 1 

30 5 4 12 1 1 


79 5 e 4 8 1 

6AC5 6 37 40 7 2 12 5 1 

SAC? 6 30 M 1 

GAC9 6 35 28 1 1Z 3 9 1 

45 1 12 3 Z 1 


t>AH4 fi 40 *30 4 3 2 8 1 

'May Show Short Position 1-7, 

SANS 6 1 26 1 

GANG 6 40 52 7 1 12 2 l 

52 7 1 12 3 1 


684 6 37 35 7 2 12 5 l 

&ES 8 37 37 7 2 12 10 1 

58 7 2 12 4 1 

58 7 2 12 5 1 

6B8 6 37 55 7 2 12 10 1 


35 1 12 2 3 l 

35 1 1Z 2 3 1 

6A01O 6 35 32 1 12 12 7 1 

32 1 12 12 9 1 

32 1 IZ 12 11 1 


52 7 1 12 4 l 

5Z 7 1 12 5 1 

GANG G 13 62 

61 I 

GA04 6 40 *29 4 3 5 1 1 


65 7 2 12 4 i 

65 7 2 12 5 I 

6ES1D 6 35 34 1 12 12 3 1 

34 t 12 12 5 1 

34 } 12 12 8 1 


SAD? s 37 54 7 2 12 1 1 

62 7 Z 12 l 1 

SAD10 6 35 30 1 12 12 3 1 

33 1 12 12 8 1 

6 15 12 1 


•Normally Shows Short Position 2-5. 

6AQ5 6 3 77 1 

SAQ6 6 6 89 1 

80 I 

GA07 6 37 45 8 7 12 4 1 


34 1 12 12 Lu 1 

6631 5 5 62 

12 1 

6632 6 5 62 1 

62 ? 


6Af4 ' 6 40 *24 4 3 2 6 1 

'Normally Shows Short Position 1-7 
6AF9 6 43 27 S 6 7 1 1 

27 5 6 2 8 1 

SAfll 6 35 31 1 12 12 11 1 


58 8 7 12 1 1 

58 8 7 12 3 1 

6AQ8 6 8 70 

70 f 

6AR5 6 3 91 1 


6BA3 e 43 33 4 S 7 2 1 

6BA6 6 I It L 

mi 1 36 33 5 4 12 2 1 

6BA& 6 12 53 1 

59 ? 


31 1 12 12 6 1 

35 1 12 12 3 1 

6AG5 6 1 80 

SAG 7 6 30 38 l 

SAGS 5 35 30 1 IZ 12 5 1 


GARS 6 37 33 8 6 12 7 1 

GARS 6 38 30 5 4 12 6 l 1 

GAR 11 6 35 28 1 1? 1Z 5 1 

28 1 12 12 10 1 
6A55 6 4 55 1 


6BAU E 35 29 1 12 12 4 1 

37 1 12 12 9 J 

6B-B14+ 6 42 *33 4 5 1 2 1 

'Normally shows short position 3-6-7 -8, 

6BC4 6 39 30 5 4 3 7 1 


GAS6 6 ! 77 

GAS7 6 37 35 8 7 12 1 1 

35 1 7 12 4 1 

GASS S 38 31 5 4 12 2 1 

32 5 4 12 6 1 


mb 6 1 74 1 

SBC? 6 38 32 5 4 12 2 1 

32 5 4 12 I 1 

32 5 4 IZ 8 1 

GBC8 6 8 53 1 


28 ! 12 12 11 l 

6AGI1 & 35 23 1 12 12 3 1 

28 1 12 12 5 1 

33 1 12 12 10 1 

33 1 12 12 3 1 


53 ? 

SBC32 6 6 91 1 

71 2 

GBD5 6 37 29 7 2 12 1 l 

6B06 6 1 65 L 


SAHA 6 37 33 7 2 12 1 1 

GANG & 1 58 1 

6AH7 8 37 48 8 7 12 1 1 

48 1 7 12 5 1 

6AH9 & 35 37 1 12 5 Z I 


GASH 6 35 28 1 12 12 11 1 

32 1 12 12 6 t 

32 1 12 12 3 1 

6A16 6 5 85 

71 2 


GfiDll 6 35 26 1 12 12 11 1 

31 1 12 12 3 1 

31 l 12 12 G 1 

6BE3 6 35 2S 1 12 4 10 1 

6&E6 & 1 91 1 


30 1 12 5 8 1 

SAJ4 6 38 *84 8 7 1 5 1 

'Normally Shows Short Position 34-6-9 
6AJS 6 40 36 4 3 2 1 1 

GAIT 6 30 60 1 


GA18 6 14 77 

55 2 

6ALW 6 34 10 

6AU5 6 28 71 1 

6AU& 6 t B2 


&BE7 5 38 33 5 4 3 7 1 

6BE8 6 14 72 1 

SS 2 

6BF5 0 3 40 t 

SBfS 6 8 85 1 


SAJ3 6 38 35 5 4 12 1 1 

38 5 4 12 S I 

GAJ9 6 43 29 5 S 12 3 1 

33 5 6 12 10 1 

OAKS 8 t 63 1 


mi g a 75 i 

tm € n se 

It 2 

&AV5 6 2S 62 


SAYS 6 6 91 

78 2 

SAVll 6 35 30 l 12 12 7 1 

30 1 12 12 9 1 

30 I 12 12 11 1 


60 1 
SBFS 6 3® 25 4 5 12 1 I 

25 4 5 12 2 1 

25 4 S 12 1 1 

25 4 5 12 7 1 


6AK6 6 1 82 1 

6AK7 6 30 38 1 

SAKS 6 17 90 

53 t 

GAK9 6 35 33 1 12 6 10 1 


35 1 12 G 3 1 

31 1 12 S 3 1 

GAKlfl 6 35 32 1 12 12 7 1 

32 1 12 12 9 1 

32 1 12 12 11 1 


6AW8 6 12 44 

71 2 

SAX? 6 24 88 

6AX3 6 35 30 1 12 10 4 1 

GM4 6 34 13 


25 4 5 12 6 1 

25 4 5 12 9 l 

6BF11 6 35 25 1 12 12 3 1 

25 1 12 12 6 1 

6BG6 6 26 66 1 


6A13- 6 39 30 5 4 7 3 1 

*lf no lost use alternate settings. 

&AU 6393054371 

6AL5 6 S 62 1 

82 t 


6AX5 6 37 44 7 2 1 5 1 

44 7 2 1 3 1 

SAX? 6 8 *85 1 

*85 2 

*Tuhe Good H It Reads ?? nr Wort 


6BKJ 6 42 27 5 4 7 2 1 

6BH3A 5 42 27 5 4 7 2 t 

GBHG 5 1 m 1 

6BHS S 12 59 1 

U 7 



4UU Tt-75 Adust* r "Normal Shorts Refer to Position of IT Switch. 5Zfl_iBH8 



B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



TUBE 

TYPE 



I I if 



C D S| 



TUBE 

TYPE 



! ! If 



n 



TUBE 

TYPE 



S 1 

| 1 I] 

3t 4 » ' 






mil 6 3b 27 1 12 12 4 J 

Z7 j 12 12 G 1 

27 1 12 12 G 1 

GBJ3 6 35 26 1 12 4 10 1 

GBJ6 G 1 21 1 


6Etwa 6 38 33 5 4 2 6 1 

34 5 4 I 1 1 

34 5 4 7 3 1 

6BW11 6 35 30 1 12 12 3 1 

30 1 12 12 11 1 


£GK3 6 42 25 4 5 J 2 1 

6CM 6 37 34 7 2 1 3 1 

6CK6 6 38 30 5 4 12 2 1 

6CU 6 42 27 4 5 2 7 1 

&CL5 6 28 84 1 


GBJ7 6 30 33 5 4 U 1 1 

33 5 4 12 G 1 

33 S 4 12 1 1 

GBJl 6 38 33 5 4 12 3 1 

34 3 4 12 1 1 


6676 63833 54 12 l 

603/ 6 25 55 1 

55 2 

60X8 6 38 33 S 4 12 2 1 

33 5 4 12 7 J 


6C16 fi 38 *32 8 4 2 9 1 

'Normtcy Shows Snort Position 3-8. 

ECC8 fi 14 49 1 

»l 1 

6CMJ 6 42 30 4 5 2 71 


34 5 4 12 6 1 

GSK4A 6 37 78 7 2 6 5 1 

GBK4M 6 37 78 7 2 S 5 1 

GBK4BA G 37 78 7 2 6 5 1 

GBK5 6 10 S3 1 


6&T5 5 37 38 7 2 12 4 1 

38 7 2 12 5 1 

6BY6 S 1 93 1 

6BY7 E 33 33 5<1 2 1 

6073 6 38 34 5 4 12 1 1 


6CM4 6392945361 

4CM5 6 27 58 1 

SCM6 6 16 M 1 

GCM7 6 19 80 ^ 1 

94 !?•-. Z 


6BK6 6 E 86 1 

70 2 

6BK7 6 8 55 1 

53 2 

6BK11 6 35 35 1 12 12 7 1 


34 S 4 12 G 1 

GBY11 S 35 32 1 12 12 3 1 

32 1 12 12 8 1 

6BZ3 G 35 30 1 12 4 10 l 

&B2& 6 1 G1 1 


6CMS 6 38 33 5 4 12 2 1 

38 5 4 12 9 1 

ECM 6 29 *62 1 

*For Piste Cop Use Jack Kent to Socket 26. 
SCN7 8 18 94 1 


35 I 12 12 9 1 

35 1 12 12 11 1 

6BL4 G 34 ID 1 

6BU I 25 57 1 

57 2 


6B2? 6 ! 53 1 

S3 I 

6&Z8 G 8 55 1 

55 

SC4 6 40 41 4 3 16 1 


6C T 

5CQ4 6 34 11 1 

5CQ6 6 40 35 4 3 12 1 1 

lU f 11 71 1 

55 1 


GB13 G 11 H 1 

55 2 

GBMS 6 38 33 5 4 12 3 1 

39 5 4 .12 1 1 

6BN4 6 40 *33 4 3 2 2 1 


6C5 « 29 99 1 

6C& G 37 48 7 2 12 5 1 

43 i 2 U 10 1 

GG3 G 38 28 5 4 $ i i 

28 5 4 IQ J I 


&CR6 6 40 35 4 3 12 7 1 

Cl 4 3 12 ? 1 

5CK8 « 38 *32 5 4 12 2 1 

•34 5 4 12 9 1 

'Nomulir Shows Short Position 8 


•Normally Shows Short Position 1-G, 

GBNS 6 38 -M 5 4 12 1 

* Normally Shows Short Position frfl. 

6BNG 5 7 75 1 

GBNl B 38 35 5 4 12 8 1 


GG10 8 85 42 1 12 12 7 1 

6C18 6 11 66 1 

55 l 

42 1 12 12 t I 

42 1 12 12 11 1 


6CS6 6 i W 1 

6CS7 S 20 96 

35 1 

ECT3 638 3245 8 2 1 

6CU5 6 4 47 1 


35 5 4 12 1 1 

35 5 4 12 S 1 

GBN11 B 35 29 1 12 12 3 1 

29 1 12 12 7 l 

Gaos % 23 ea 1 


6018 0 38 30 4 5 S 7 1 

38 4 5 8 S 1 

&C31 6 40 *80 4 3 17 1 

’Normally Shows Short Position 5& 

6CM 6 38 81 5 4 12 1 1 


5CU6 6 27 69 1 

SC US G 38 32 5 4 1 7 1 

33 5 4 6 B I 

6CW4 6 41 ‘37 10 12 12 2 1 

"For Grid Emission Turn 0 Switch to Position 4 


G0QG 5 27 69 1 

GBQ7 6 8 54 1 

54 2 

GBR 3 6 15 10 1 

6BR9 S 14 72 J 


34 5 4 12 7 1 

GCAS G 4 5* i 

6CA7 6 29 53 l 

GCA11 6 35 35 1 12 8 3 1 

38 1 12 8 8 1 


GCW5 G 29 58 1 

GCW7 1 M 33 5 4 7 2 1 

31 1 4 7 8 I 

sexa 6 12 45 

87 l 


55 t 

GBS3 6 42 27 4527 1 

GB53A 6422745 27 1 

BBSS G G 54 1 

54 2 


33 1 12 7 8 1 

6GB5 G 2f 43 1 

6CB6 G 1 64 1 

SCC31 6 2 60 1 

60 1 


GCV5 8 I 54 l 

GCY7 G 38 31 5 4 ? 3 1 

45 5 4 f 7 1 

GCZ5 G IG 80 l 

601 G 40 43 4 3 16 1 


GBT6 6 6 85 1 

78 2 

6BTS 6 38 33 S 4 12 8 1 

54 5 4 12 1 l 

54 5 4 12 2 1 


GCCYi G 38 29 & 1 12 3 l 

29 9 1 12 7 1 

6003 6 35 *27 1 12 4 10 1 

*Some tubes mv show short position 5-6*8-$. 
6CDG 6 2S 51 1 


m G 5 «2 i 

€2 t 

GEM G 40 48 4 3 12 1 l 

GDI 6 37 43 7 2 12 5 1 

GD10 6 35 37 1 12 12 7 1 


BSUG 4 G 85 1 

80 2 

saya a 21 92 

92 I 

BSVS fi 38 31 5 4 12 ? 1 


ECE3 6 35 26 1 12 4 IB 1 

6CE5 « 1 6Z 1 

6CF6 6 1 M 1 

6CG3 6 35 30 L 1Z 4 10 1 

6CG7 « 8 7« 1 


U 1 12 12 9 1 

32 1 12 12 11 1 

GDM G 34 11 1 

&DAG G 38 34 S 4 1 2 1 

GDB5 G 16 30 1 


33 5 4 12 G 1 

33 5 4 12 9 1 

GBV11 & 35 30 1 12 12 G I 

30 1 12 12 7 | 

6BW3 6 35 28 1 12 4 10 1 


7G 2 

6CG8 6 14 73 1 

87 t 

6CH3 6 42 29 4 5 7 Z 1 

6CH6 0 38 28 5 4 12 2 1 


GDSG G 1 17 1 

GDC& 6 1 87 1 

6DC8 G 38 33 5 4 12 2 l 

m 5 4 12 7 t 

60 5 4 12 8 t 


6BW4 6 38 50 5 4 12 1 1 

50 5 4 12 7 1 

6S'.VG S 38 42 4 5 I 2 1 

6BW7 6 9 76 1 


6CH& 6 38 33 5 4 12 7 1 

36 5 4 12 8 J 

6013 & 42 25 4 5 7 2 1 

GCJ6 G 38 *32 5 4 7 2 1 

’Normally Shows Sho-rt Position 


&DE4 6 34 13 L 

GDEG G 1 81 t 

GOO G 20 81 t 

90 1 

erwiG € ?9 3P t 



AUse TC-75 Adaptor, 



"Normal Shorts Refer to Position of H 0 IP Switch. 



6BH1I-6DG6 



4»7->Qi£-ai?4 



I 



1 



B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



TUBE 

mi 


! 

i 

I 


s 

1 

» 


_i >. 
C — 

3s 


A 


B 


o 


Cr | i 


TUBE 
1 TYPE 


k 

I 

£ 


2 

1 


_L !n 
C 


A 


B 


0 


□ 


s s 


TUBE 

TYPE 


1 

2 

£ 


¥ 

i 


^ >- 
II 

tfl 


A 


a 


0 


D 


is 

1- Cl 


6«a 


ft 


S3 


31 


5 


4 


12 


2 1 


6fcF4* 


ft 


36 


76 


i 


12 


6 


4 


1 


6F67 


6 


14 


63 










1 






31 


5 


4 


12 


7 1 : 


‘Insert a ?.7K 


1W 5% 


resistor from 


pm 


noto 


6fH5 






5ft 










2 


6DH3 


& 


42 


31 


4 


5 


2 


7 1 j 


N^ 4 to No, ft of socket No- 3ft. remove resistor 


6 


40 


33 


4 


3 


1 


2 


1 


fiDftjfc 


ft 


l 


61 








1 


alter test is completed. 












ftFHft 


6 


38 


32 


5 


4 


n 


ft 


1 

1 


6313 


6 


42 


29 


4 


5 


7 


2 1 


! "Normally shows snort position 2-9. 












32 


5 


4 


12 


2 


6DL4 




38 


"85 


4 


5 


; 


8 1 


6EH4* 


6 


35 


m 


1 


12 


6 


4 


J 


6FJJ 


ft 


35 


36 


1 


12 


12 


3 


1 


* Normal it Shows Snort Position I-3-6-&. 


"insert a 2,7 Jt, lw* 


5% resistor from pin hole #4 


6fM7 




35 


44 


1 


12 


12 


10 


1 


6UL5 


8 


3 


80 








1 


to tf& of socket #37, Remove resistor after test 


G 


25 


1 


12 


3 


8 


1 


&0Mh4 


6 


34 


a 








1 


a completed. 
















GFM3 




39 


3ft 


1 


12 


3 


10 


1 


GDN3 


G 


42 


31 


4 


5 


2 


7 1 




Normally shows short position 2-5-9-11* 




6 


47 


5 


4 


E2 


8 


1 


bUNb 


& 


2ft 


47 








i 


otHO 


ft 


4 


5? 










i 








34 


G 


4 


12 


2 


i 


60 H? 


1 


25 


5ft 








1 | 


6LH? 


8 


38 


30 


5 


4 


3 


2 


1 


GF05 






34 


5 


4 


12 


ft 


1 








77 








1 


btrta 


& 


12 


71 










1 


G 


AO 


33 


4 


3 


1 


2 


i 


6003 


& 


35 


30 


1 


12 


4 


10 1 




54 










1 


&FQ5A 


6 


4€ 


31 


4 


3 


1 


2 


1 


Mm 


1 


34 


11 








1 


bU4 + 


Use &EJ4 settings. 










6FQ7 


6 


a 


68 










l 


bDQi 


6 


2t 


55 








i 




‘May show short position 2-9-11, 












68 










2 


bD(J6 


6 


27 


65 








1 


GEJ/ 


b 


3b 


29 


5 


4 


3 


2 


1 


&IR7 


G 


38 


24 


4 


5 


2 


3 


1 


gdqgb 


G 


27 


62 








1 


6ELU, 


ft 


37 


78 


1 


2 


G 


5 


1 


&FS& 


ft 


1 


32 


4 


S 


2 


7 


1 


fiDJH 


I 


40 


43 


4 


3 


1 


6 1 


&LM5 


ft 


16 


53 










1 


99 










i 


bUK/ 


6 


30 


"32 


4 


5 


2 


3 1 


btM7 


G 


37 


32 


8 


7 


12 


1 




6FV6 


i 


J 


54 










1 








"40 


4 


& 


2 


7 1 








45 


a 


7 


12 


4 


1 


ftFVft 


ft 


14 


65 










1 




Normal It Shows Short Position 410. 


6tN4 


ft 


37 


"40 


7 


2 


6 


5 


1 


GFW5 


ft 




54 










2 


m% 


6 


38 


31 


5 


4 


12 


2 i : 


’ 


Normally shows short position 1*34^. 




21 


57 










1 








82 


5 


4 


12 


7 J 




lube good if it reads 3d or mon. 






ftfwa 


6 


8 












1 








82 


5 


4 


12 


3 J 


&tQ7 


0 


38 


34 


5 


4 


12 


2 


1 








30 










2 


6054 


b 


41 


■87 


10 


12 


12 


2 1 








n 


5 


4 


12 


ft 


1 : 


6FY5 


6 


40 


33 


4 


3 


1 


2 


1 


‘For Gf id Emission turn P Switch Position 4 r 


atRb 


5 


40 


33 


4 


3 


1 


2 


1 


&m 


6 


35 


25 


1 


12 


12 


3 


1 


60S5 


i 


3 


7S 








1 


o£S5 


& 


40 


33 


4 


3 


1 


2 


i 1 








42 


1 


12 


12 


10 


1 


GOSS 


« 


38 


30 


5 


4 


12 


2 1 


om 


ft 


ft 


30 










1 


6PY8 


6 


38 


30 


4 


5 


12 


3 


1 








34 


5 


4 


L2 


9 1 








30 


















39 


4 


5 


12 _ 


_i 


i 




0 


35 


31 


1 


12 


4 


10 1 


otlb 


b 


m 


30 


4 


3 


12 


1 


l 


GGft 


ft 


29 


94 










i 


6U:|4 


ft 


34 


ii 








1 


ft!T7 


ft 


38 


30 


5 


4 


12 


J 




ftOll 


ft 


35 


33 


I 


12 


12 


3 


i 


GDT5 


ft 


1ft 


45 








1 








70 


5 


4 


12 


Z 


1 








31 


I 


12 


12 


9 


i 


6DT6 


ft 


1 


91 








1 








7ft 


5 


4 


12 


3 


1 




6 


27 


G5 








1 


6DT8 


& 


8 


71 










m} 


ft 


3ft 


35 


2 


1 


12 


5 


1 


GGB5+ 


6 


42 


*25 


4 


5 


2 


l 


i 


6DU3 




35 


71 


1 


12 




£ 

10 1 


d£US 




38 


35 


l 


1 


12 


4 


i 


•1 


Normally shows short position 3-G-7-& 




6 


30 


4 


6 


32 


5 


4 


12 


7 


1 


GG-G6 


6 


27 


G4 










l 


turn 


ft 


42 


27 


4 


5 


2 


7 1 


6EVb 




1 


32 


5 


4 


12 


2 


1 




S 


27 


58 










l 


6 DWG 


ft 


16 


30 








l 


ft 


57 










1 


6GS9 


6 


27 


64 










l 




6 


46 


"6Z 


3 


4 


1 


7 1 


mi 


6 


8 


79 










1 


6GC5 


6 


1ft 


28 










t 




"Normally Shows Short Positron 2-6 






1 


7& 










; 


GGC6 


G 


26 


52 










i 


goxg 


ft 


38 


26 


4 


5 


12 


0 1 


SEVlft 


& 


77 










1 


6GD7 


6 


14 


74 










1 








2G 


4 


5 


12 


1 i 


GEW? 


6 


20 


ft? 










l 






63 










2 


6PT5 


& 


23 


68 








I 




1 


26 


92 










2 


GOES 


ft 


55 


*24 


1 


12 


U 


3 


1 


GD24 


ft 


40 


*3i 


3 


4 


6 


2 1 


6tX6 


42 










1 


* 


Normally Shows Short Position 4-10. 


60» 


"Normally shows short posrtion 1-7 


GEVft 


G 


29 


65 










1 


;ftOE& 


s 


38 


33 


5 


4 


12 


8 


T 


G 


37 


40 


7 


2 


12 


1 1 


6£Z5 


3 


29 


65 






12 




i 








33 


ft 


4 


12 


3 


L 


60Z3 






40 


7 


2 


12 


S 1 


&tZH 


G 


38 


33 


5 


4 


1 


i 


ftOFS 


« 


35 


*24 


1 


12 


11 


3 


1 


G 


38 


27 


4 


G 


6 


3 1 


6f5 




37 


33 


5 


4 


12 


7 


l 


* 


Normally Shows Short Position 4-10, 








30 


4 


5 


2 


l 1 


ft 


40 


7 


2 


1 


10 


i 


ftOF7 


6 


42 


27 


4 


5 


12 


2 


I 


6E3 


ft 


sr 


45 


7 


2 


1 


5 i 


m 


6 


29 


91 


7 




12 




i 








36 


4 


5 12 


9 


1 


GEA4’ 


G 


35 


80 


1 


12 


6 


4 1 


m 


G 


37 


45 


1 


5 


i 


SOHG 


G 


11 


69 








1 


'Insert e Z.7K 


: 1W 5% resistor from pin hole 








45 


7 


Z 


12 


10 


i 




5ft 










2 


No. 4 to No. 


& of socket No, 


36. 


Remove re 


&F1D 


6 


30 


60 










i 


ftONgA 


6 


11 


68 










1 


sistor after test is complete! 






SF21 


G 


40 


35 


4 


3 


12 


1 


i 


56 










2 


"Normally shows short position 244-11. 




6F22 


ft 


38 


40 


^5 


4 


2 


9 


i 


ftdih 


6 


42 


*30 


4 


5 


ft 


2 


T 


6EA5 


6 


1 


SO 








1 


6729 


ft 


9 


40 










i 




■Normally Shows Short Position L7. 


6£A7 


G 


37 


35 


i 


7 


12 


1 1 


6P31 


& 


1 


78 










i 


6GJSA 


G 


42 


*30 


4 


5 


ft 


2 


1 


&ua 




11 


39 


8 


7 


1! 


4 1 


SF33 


G 


I 


77 










i 




‘Normally shows short position 1-7 






G 


71 








1 


6FJ6 


ft 


1 


53 










i 


6GJ7 


6 


38 


24 


4 


5 


3 


2 


1 




B 




5S 








2 


ftF40 


& 


39 


39 


5 


TT 


~T~ 


T 


i 








26 


4 


5 


3 


9 


1 


5 


72 








1 


GFA7 


G 


38 


33 


G 


4 


12 


7 


i 


64U8 


6 


11 


TO 










1 








71 








t 






65 


5 


4 


12 


3 


t 1 






S3 










2 


ft 


12 


35 








1 


GFC7 


G 


38 


29 


4 


9 


7 


2 


i 


GJA5 


6 


35 


*33 


I 


12 


9 


2 


1 








99 








2 








29 


4 


5 


7 


ft 


i . 


"Normally shows short position 34-1 ML 




ft 


'37 _ 


32" 


7 


S 


2 


5 1 


6F06 


ft 


40 


26 


3 


4 


2 


1 


i 


66 K5 


ft 


40 


25 


4 


3 


1 


2 


i 


6ED4* 


ft 


42 


4 52 


4 


5 


12 


8 1 


SFD7 


ft 


3ft 


25 


4 


5 


2 


3 


i 


66 K 6 


6 


38 


33 


5 


4 


3 


2 


1 


* Normally shows short position 2-38-7-9* 








32 


4 


G 


2 


7 


i 


GGK17 


ft 


34 


12 










1 


















6F£5 


& 


29 


37 










i 


&GL7 


6 


25 


54 










1 


















&FG5 


ft 


40 


31 


4 


3 


2 


l 


i 








98 










2 



1 

=3 

1 

^1 

] 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

d 



■Use 7C-62B Adapter AUseTC-75 Adapter, 

♦Use TC-80 Adapter. 



* Normal Shorts Refer to Positin* of Switch. 



6DJ8 - 6GL7 



4ai<cu-aL?4 nnwfRHEjft'e 



i 







6 i 


& I 


K DYNA-QUIK MODEL 700 TUI 


)E CHART 


THEE 

TtPE, 


| • sS 

i f li 


a 


B 


c 


D U 
1“ c. 


TUBE 

TYPE 


S ! i 
3 3 i 

X d * 


1 n 

- — A 

H 


a c □ 5 5- 

Jh CL 


TUBE 

TYPE 


! ! ; 
£ m ■ 


.. ' A & C P S 5 

t = 4“ A- 




ft Ifl 


4 


5 


2 


6 1 1 


6HG9 


6 33 


25 4 


5 3 2 


1 


6JLGB 


6 42 


*25 4 5 6 2 


I 


4 hiiv Shn** Short Position 34S. 








25 4 


5 1 6 


1 


* 


'Normally shows short position i-/ + 




6CM6 


€ 1 64 








1 


oHJS 


6 35 


*27 1 


12 3 11 


l 


6JE6C 


& 42 


-26 4 5 6 2 


1 


GGMfl 


6 38 33 


5 


4 


12 


2 1 


'Normally shows short position 4-5-9-10 




; 


'Normally shows short position 1-7- 






S3 


6 


4 


12 


7 1 


GHJ7 


S 38 


*78 4 


5 I 7 


1 




6 12 


56 


1 


6G«7 


6 9 21 








1 






30 4 


5 1 9 


1 






78 


i 


6£N8 


6 12 36 








1 


"For grid emission turn 0 switch to position 2. 


6J:FG 


6 42 


*26 4 5 2 6 


i 




98 








2 


6HJS 


6 38 


29 5 


4 12 2 


1 


* 


Normally shows short position 1-7. 




SCQ7 


G 36 24 


4 


5 


3 


2 1 






31 5 


4 12 8 


1 


GIGS 


6 12 


29 


l 




24 


4 


5 


3 


6 1 


6NK$ 


6 49 


27 3 


4 12 1 


1 


5IG6 


6 42 


24 4 5 1 2 


i 




24 


4 


5 


3 


& 1 


6HL5 


6 38 


30 4 


5 1 2 


1 


GJGGA 


5 42 


24 4 5 1 2 


l 


6GS7 


6 14 BO 










6HL3 


6 11 


60 




1 


6JN5 


6 35 


*32 1 12 It 2 


i 




53 








2 






GO 




2 


•Normally shows short position 17-8-10 




6uS^ 


6 21 95 








1 


GHM5 


6 40 


27 3 


4 2 1 


1 


6JN6 


6 1 


54 


i 




95 








2 


6HM6 


6 38 


24 4 


5 l 2 


1 


6JH8 


6 38 


30 4 5 L2 6 


i 


EGI5 


6 42 *30 


4 


5 


6 


2 1 


Gtl05 


6 40 


Z6 3 


4 t 1 


1 


67K5 


6 35 


*32 1 12 11 2 


i 


‘Normally Shows Short Position 1-3 




GHR5 


6 3 


77 




] 


•Normally shows short position 3-7^10 




6GT5A 


6 42 * 30 


4 


5 


6 


2 1 


6HS6 


6 1 


71 




1 


6JK6 


6 1 


61 


i 


* 


Normally shows short position 1-7 




€HS5 


5 35 


-30 1 


12 11 2 


1 


BJKS 


6 6 


54 


i 


6GU5 


6 40 27 


3 


4 


2 


I 1 


•Normally shows short position 3-10. 








55 


i 


6GU7 


6 8 SB 








1 




t 1 


M 




1 


6JL6 


6 1 


23 


i 




54 








2 




6 21 


99 




1 1 


6JL6 


6 12 


49 


1 | 


6GV5 


6 35 *26 


1 


12 


5 


9 1 






99 




2 






70 


2 


•Normally Shows Short PqsKtkm 3-4-7-104 L 


6HT5 


3 35 


*52 1 


12 2 6 


1 


6JM6 


S 35 


26 1 12 4 5 


1 


6GY7 


6 33 30 


4 


5 


a 


7 1 


* 


May show short position 4-7* It. 




SJNS 


G 35 


27 1 12 4 11 


J 




33 


4 


5 


& 


& 1 


6HT6 


6 36 


28 4 


5 1 2 


1 


WN8 


6 14 


67 


1 

A 


GGV8 


6 U 25 


4 


5 


12 


9 1 


6HLJ6 


6 33 


52 4 


5 2 1 


1 






53 


2 




25 


4 


5 


12 


2 l 


&HU8 


6 38 


29 4 


5 12 2 


1 


6JQ6 


6 38 


*34 4 5 B 7 


1 


6GW5 


6 40 29 


3 


4 


6 


2 1 ! 






29 4 


5 12 6 


1 






57 4 5 6 6 


1 


6GW6 


6 27 62 








1 


6HV5 


6 35 


*33 1 


12 2 11 


1 




*May show short position 2*3. 




SOWS 


6 38 25 


4 


5 


2 


8 1 


•Normally shows short polstion 3-10. 




BJRB 


6 42 


34 4 5 1 2 


1 




35 


4 


5 


7 


I l 


6HW8 


6 66 


32 4 


5 12 6 


1 


GJS6 


6 35 


*29 1 12 9 5 


1 


HXI 


6 1 85 








l 


BHZ5 


6 35 


*30 1 


12 2 11 


L 


'Normally shows short position 3-4-10-11 




&GX7 


6 38 24 


4 


5 


3 


2 1 


‘1 


Normally shows short position 3-10 




&JT6 


6 42 


27 4 5 1 Z 


1 




24 


4 


5 


3 


9 1 


6HZ& 


6 1 


33 




1 


6JT6A 


6 42 


27 4 5 1 2 


i 


6SY5 


6 35 *25 


1 


12 


5 


9 1 


6HZ8 


6 12 


28 




1 


GJT8 


6 12 


2D 


i 


‘Normally shows short position 34-740-11. 






75 




2 






*99 


2 


6GY6 


6 1 32 








1 


BJ4 


6 49 


*85 4 


3 1 7 


1 




•Tube good If it reads 60 or mora. 




6GY0 


6 33 *32 


5 


4 


12 


1 1 


•Normal If Shows Short Position M. 




6JU6 


5 42 


*30 4 5 2 6 


1 




*32 


5 


4 


12 


3 1 


GJ5 


6 29 


93 




1 




* Normally shows short position 1-7. 






*94 


5 


4 


12 


6 1 


616 


6 2 


60 




1 


ejus 


6 38 


*32 4 5 2 1 


1 


t 


Normally Shows Short Position 4. 






GO 




2 






"32 4 5 6 7 


1 


6075 


6 40 30 


3 


4 


2 


5 1 


617 


& 37 


50 7 


2 1 10 


1 




'Normally Shows Short Position 8. 




m 


6 37 48 


7 


X 


i 


3 1 


6J9 


6 38 


26 4 


5 12 2 


1 




••Normally Shows Short Position 2. 






48 


7 


2 


i 


5 1 






26 4 


5 12 9 


1 


6JUSA 


& 33 


*32 4 5 2 1 


1 


6H31 


6 1 91 








J 






26 4 


5 12 7 


1 




**32 4 5 8 7 


1 


6HAS 


6 40 27 


3 


4 


2 


1 1 


6110 


6 35 


% 1 


12 12 6 


1 




•Normally shows short position 8. 




fiW‘6 


S 9 23 








1 






28 1 


12 12 11 


1 




* 'Normally shows short position 2. 




sues 


6 35 *25 


1 


12 


11 


3 1 


6111 


6 35 


22 1 


12 12 5 


1 


6JV3 


6 12 


55 


1 


•Normally Shows Short Position 4-10, 






22 1 


12 12 11 


i 






65 


2 


6HS6 


6 36 *24 


4 


5 


6 


2 1 


BIAS 


6 33 


25 4 


5 12 7 


1 


6JW3 


6 11 


80 


1 


*1 


Normally Shows Short Position 3-9. 






95 4 


5 12 3 


1 






65 


2 


6HB7 


6 36 24 


4 


5 


3 


2 l 


SJB5 


6 35 


*35 1 


12 9 2 


1 


6JX8 


6 38 


23 4 5 12 Z 


1 




24 


4 


5 


3 


9 1 


"NormaEEy shows short position 34-1011. 








26 4 5 12 9 


1 


6HC8 


s 38 36 


5 


4 


12 


3 l 


6JB6 


6 42 


*29 4 


5 6 2 


1 


6JY8 


6 12 


40 


1 




38 


5 


4 


12 


1 1 


•Normally Shows Short Position 1-7, 








55 


2 


bH05 


6 35 *27 


1 


17 


3 


11 1 


61B6A 


& 42 


*29 4 


5 6 2 


1 


6JZ6 


6 35 


‘31 1 12 9 5 


1 


‘Normal If shows short position 4-5-94 D 




* No final qr shows short position 1-7. 




•Some- tubes may show short position 3440-11. 


GHD7 


6 38 30 


4 


5 


1 


2 1 


6JG5 


6 35 


*32 1 


12 9 2 


1 


6178 


6 35 


29 1 12 6 7 


I 




30 


4 


5 


l 


9 1 


•Normally shows short position 34-10-11 








40 l 12 6 10 


l 


GHE5 


i 35 "32 


1 


12 


9 


2 ] 


6JC6 


6 38 


25 4 


5 1 2 


1 


GKG 


6 29 


92 


1 


•Normally Shows Short Position 3-440-11 


BJC6A 


6 6 


59 




1 


6K7 


6 37 


52 7 2 1 10 


1 


€Kf7 


6 35 27 


1 


12 


10 


2 l 


sjca 


B 38 


24 4 


S 1 2 


1 


6K8 


S 37 


35 7 2 1 5 


1 




?7 


1 


12 


10 


9 1 






24 4 


5 1 8 


1 


6X11 


6 35 


38 1 12 12 7 


1 


6Hf5 


& 35 *25 


1 


12 


9 


5 1 


6JD5 


6 35 


*30 l 


12 2 11 


1 






36 1 12 12 9 


1 


"Normally Shows Short Position 344M04L 


4 Normally shows sho rt position 31 9 








38 1 12 12 11 


1 


SHFS 


6 12 27 








J 


6JDG 


6 38 


26 4 


5 1 2 


1 


6KA8 


6 33 


26 4 5 12 6 


i 




90 








I 


6JE& 


6 42 


*26 4 


5 6 2 


1 






33 4 5 12 2 


i 


6H V6 


E 3 85 








1 


* 


Normally shows short position 1-7 




BKD6 


6 35 


*26 1 12 9 5 


i 
























•Normally shows short position. 34-10-11. 





•Use rC-Sfl Adapter. 'Normal Shorts Refer to Position of D" Switch. 6GM5 — 6KD6 



Hl7r&|i-0!JB RR Wlfthtt • 7 



- — 

B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 


TUBE | | U * b o o U 

TYPE 1 | is 


JWf || if » n o o|3 

TYPE 1 | ht 


TUBE “Si^uBcDS- 
TYPE | * Jl C ° St ^ 


uivDS » 11 is 1 

58 2 

6KE8 6 38 24 4 5 12 2 1 

24 4 5 12 9 1 

BKfS 3 21 92 1 


6U8 6 14 d5 1 

6€ 2 

bim 6 U 68 

56 2 

&LNS 6 11 66 1 


| 

6ML8 6 33 34 4 5 12 6 1 

4 5 12 8 1 

4 5 12 9 1 

&M‘.S B 35 33 1 12 7 8 1 1 


n 2 

6K6S* 6 42 *26 4 6 l 8 1 

'Hormally shows short position 2-3-&-7, 

6KL8 6 33 31 4 5 12 2 1 

70 4 5 12 4 I 


55 2 

6LP12 6 39 33 5 4 12 3 1 

39 5 4 12 1 1 

GLQG 6 42 *26 4 5 6 2 1 

■Normally shows short position 1-7. 


33 1 12 7 19 1 1 

33 1 12 7 11 1 

6M-P17 6 3 SO 1 

6M?18 6 40 34 3 4 7 1 1 ~i 

6MP29 6 1 43 1 


BKMb 6 42 '29 4 6 6 2 1 

‘Normally snows short portion 1-7 
SKMB 6 33 31 4 5 12 7 1 

76 4 5 12 3 1 

6HN6 6 36 *30 1 12 6 6 1 


GLQS G U 31 i 

90 2 

6LR6 6 35 *32 1 12 9 5 1 

■May show short postflon 3474041. 

6 42 31 4 5 12 2 1 


GMQS 6 11 65 1 1 

66 2 

SMUS 6 11 42 1 

60 Z 

Bm S 12 63 1 


‘Normally shows short position 34-10-11. 

39 4 5 12 9 1 

fiKNS 6 30 36 4 5 12 1 l 

90 4 5 12 6 1 

6KR8 6 12 22 1 


ST 4 5 12 9 1 

ELT£ 6 38 21 4 & 7 9 1 

32 4 5 1 6 1 

32 4 5 J 3 1 

6LU6 6 1 52 1 


6MX3 6 42 27 4 S 12 1 1 

39 4 5 12 9 1 

6MY8 & 35 27 1 12 6 7 1 | 

27 1 12 6 10 1 J 

SN3 6 36 29 4 5 611 -3 


59 2 

6KR8A 6 12 22 

^ 2 

GKSG 6 7 63 1 

6K S3 6 12 33 1 


iLLtS & 35 27 1 12 6 1 1 

35 27 1 12 6 10 i 

GLV& 6 35 *31 1 12 5 9 1 

‘May short short position 34-7-10-11 
GLW6 6 37 ‘31 7 9 15 1 


i£N7 6 37 47 7 2 1 4 1 

47 7 2 1 5 1 

6N8 8 38 37 5 4 12 2 1 3 

64 5 4 12 7 1 , 

64 5 4 12 8 1 J 


84 2 

6KT6 6 9 52 J 

6KT8 6 12 67 

91 i 

6KU8 6 38 22 4 5 12 7 1 


*lfcrma!!y shows short position 24. 

BULB & 11 £9 1 

85 Z 

6LYB 6 12 21 1 

"93 1 


GNK7GT 6 30 M 1 

ft 1 * i 29 93 1 — — 

6P15 6 23 68 1 A 

GPL12 $ 99 33 5 4 12 3 1 \ 

99 5 4 12 1 1 1 


60 4 5 12 2 1 

60 4 5 12 3 1 

6KV6 6 42 30 4 5 1 2 1 

6KVS 6 12 22 

82 l 


'Tube good if it reads 22 or mar* 

&UG 6 42 *31 4 5 B 2 1 

‘Normally shows short position 1-7 

&M11 & 35 25 1 12 12 2 1 

25 1 12 12 5 1 


6Q? G 37 40 7 2 1 10 1 

S3 7 2 1 4 1 -• 

63 7 2 1 5 I 1 

90S & 37 45 7 2 1 5 I 

6011 6 35 38 1 12 12 7 1 


6KW6* 6 42 30 4 5 1 8 1 

0NY6 6 9 20 1 

$KY8 S 42 27 4 5 12 2 1 

39 4 6 12 9 1 

BKYSA 6 42 27 4 5 12 2 1 


25 1 12 12 a 1 

6 MAG 6 37 ‘53 3 3 2 € 1 

‘Tube good if it reeds 40 or more. 

"foo Short test 

6MS& 6 35 *32 1 12 9 5 1 


38 1 12 12 1 1 

38 1 12 12 11 1 ~7 

663 G 38 33 5 4 2 1 1 I 

6*4 G 38 30 4 5 12 1 1 3 

&R7 6 37 53 7 2 1 10 1 


6K28 6 36 26 4 5 12 2 1 

26 4 5 12 9 1 

6L5 6 37 53 7 2 6 5 1 

6L6 S 29 63 1 

6L7 6 37 44 1 2 l 10 1 


‘Normally shows short position 344 (ML 
6MB3 6 14 34 1 

ei t 

GMC6 6 42 *29 4 5 G 2 1 

‘Normally shows short position 1-7 


63 1 l 1 4 1 _ 

63 7 2 1 S J ^ 

m 6 17 86 1 

62 2 1 
6&AG 639 34 4 5 9 71 


6L10 6 30 38 1 

6L12 6 6 70 

70 2 

6L41 6 38 33 6 4 8 9 1 

6L43 6 38 *32 5 4 2 9 1 


6MD8 G 42 35 4 5 12 6 1 

31 4 5 12 1 1 

35 4 5 12 9 1 

GMEG 6 42 *29 4 5 G 2 1 

4 Normally shows short position 1-7. 


&R-A9 6 36 3045721 

GfrBll 6 38 32 4 5 6 3 1 

6R-HH2 6 8 53 1 J 

53 2 1 

6R-HHS 4 38 86 4 5 12 1 1 


•Normally Shows Short Position 3-8. 

6106 6 35 *30 1 12 6 5 1 

‘Normally shows short position 34-10.11, 
6L8B 6 12 21 1 

71 2 


6ME8 6 36 30 4 5 12 6 1 

&MF8 6 35 36 J 12 6 7 1 

34 i 12 6 10 1 

6WGB 6 11 80 1 

59 2 


90 4 5 12 6 1 -| 

GR-K19 G 15 10 1 j 

GR PIS €33 35 45 121 i 

mm 633 *32 45291 

‘Normally shows short position 3*8- 


6LC6A 6 37 78 7 2 12 5 1 

6LCS 6 38 24 4 5 3 6 1 

24 4 5 6 2 1 

6106 6 9 51 1 

641)12 6 16 90 1 


GttHl e 40 *85 4 3 1 7 1 

‘Normally shows short position 5-6 
6MK6 G 35 "31 1 12 5 9 1 

‘May show short position 3444041 
6M-HH3 G 2 56 1 


632 6 24 35 1 "T 

654 6 16 58 If 

6S7 6 37 47 7 2 1 10 1 3 

63ft a 37 45 8 7 5 10 1 

62 8 7 5 1 I 


S3 2 

6LE8 6 38 29 4 5 12 9 1 

6LF6 6 35 *31 1 12 5 8 1 

‘May show short position 3-4-7-10.11. 

6LF3 6 12 35 1 


56 2 

GMJ6 6 42 *26 4 5 6 2 1 

•Normally shows short position 1-7 
6MJ8 6 35 35 1 12 7 S 1 

35 1 12 7 10 1 


62 & 7 5 4 i i 

63 S 7 2 3 1 : 

&SA7 6 37 37 7 2 1 51 1 

6SS7Y 6 37 34 7 2 1 5 1 

6X7 6 37 43 1 7 1 3 1 


95 2 

SLOB 6 35 ‘32 1 12 S 5 1 

‘May show short position 2-34-7-19-11. 
SLH6A 6 37 78 7 2 12 5 1 

6U5* 6 37 78 2 7 12 5 1 


35 1 12 7 11 1 

&MKB 6 21 93 1 

98 2 

GM-L4 G 40 *24 4 3 2 6 I 

•Normally shows short position l-7 r 


48 8 7 1 4 1 j 

6SD7 6 30 69 If 

GSB 6 37 4 J 8 7 1 3 1 

GSf7 a 37 46 8 7 1 2 3 

59 8 7 ] 5 1 =a 


♦Use TC-80 Adapter ♦!*» TC-BO Adaptor. ‘Normal Shorts fitter to Position of "9" Switch. 6KD8 - 6SF7 1 * 
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TUBE 
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TUBE 

TYPE 



t t 

| % 

I « 



D 

P- EL 



TUBE 

TYPE 



s | 



s± 



e e "S 

h a 



6SG7 8 30 77 1 

6SH7 6 30 77 1 

6SJ7 6 30 S3 1 

6SK7 6 30 8* } 

6SL7 G 25 *85 1 


6Y10 € 35 29 1 12 4 3 1 

29 1 12 4 3 1 

6210 6 35 30 1 12 12 11 1 

95 1 12 12 6 1 


7106 7 9 17 1 

€5 8 I 12 5 1 

65 8 1 12 8 1 

7L7 6 36 36 8 1 12 6 1 

7M-P18 7 4 0 34 3 4 7 1 1 


•85 I 

'Tube Good If It Reeds 22 or More 
63N7 6 25 78 1 

SSQ7 6 37 42 ft 7 1 l 1 


6Z31 6 40 44 4 3 12 1 1 

44 4 3 12 6 1 

6275 6 33 17 1 

m 6 36 41 8 1 12 6 1 

m 6 36 34 8 1 12 6 1 


7N7 5 36 4 2 8 1 12 4 1 

42 t 1 12 5 1 

707 6 36 35 8 1 12 4 1 

7R7 6 36 35 8 1 12 6 1 

72 6 1 12 3 1 


716 7 14 1 

71 8 7 1 5 l 

6SR7 6 37 46 0 7 1 2 1 

€887141 
GS 8 7 1 5 1 


7A6 6 36 48 8 1 12 3 1 

48 B 1 12 6 1 

7A7 6 36 45 6 1 12 6 1 

m « 36 40 8 1 12 4 1 

7807 6 36 35 6 1 12 8 1 


72 8 1 12 4 1 

7S7 6 36 3S 8 1 12 6 1 

52 8 1 12 4 1 

7Y7 6 36 32 6 1 12 6 1 

7W7 6 36 31 8 1 4 6 1 


6$S7 € 37 48 7 2 } 4 I 

6ST7 € 37 52 8 7 12 1 

72 8 7 1 4 1 

72 8 7 1 5 1 

65117 6 37 43 8 7 19 1 1 


mi 6 36 41 8 1 12 4 1 

41 8 1 12 5 1 

7807 6 36 32 1 1 12 6 1 

7AH7 6 36 32 8 1 12 6 1 

7AK7 6 36 33 8 1 12 6 1 


7X6 6 36 35 8 1 12 3 T 

35 8 1 12 6 1 

7X7 6 36 43 B 1 12 3 1 

38 8 1 12 5 1 

35 8 1 12 6 1 


43 1 7 12 4 1 

6577 6 37 44 8 7 1 2 1 

72 6 7 1 4 l 

72 8 7 1 5 l 

6T4 G 40 *33 4 3 2 8 1 


/AN? 7 38 33 5 4 7 2 1 

33 5 4 7 8 1 

7AII7 7 8 75 1 

?B4 63640811211 

75 2 


7Y4 6 36 45 8 1 12 3 T 

45 8 1 12 B 1 

714 6 36 SO 8 1 12 3 1 

50 8 1 12 6 1 

MB 8 11 66 1 


•Norms** Shows Start Ptaliloe 1-7. 

€T8 « 17 » ‘ 

<3 2 

6T8A € 17 GO i 

63 2 


?BS 6 36 57 8 1 12 6 1 

?B6 6 36 40 8 1 4 3 1 

68 8 1 4 9 1 

68 8 1 4 • 1 

7B7 6 36 45 8 1 12 6 1 , 


0AC9 8 35 28 1 12 3 9 1 

45 1 12 3 2 1 

35 1 12 2 3 1 

88010 B 35 32 1 12 12 7 1 

32 1 12 12 9 1 


6T9 6 35 27 ! 12 12 6 1 

77 1 12 12 4 1 

6T10 6 35 28 1 12 12 3 1 

25 1 12 12 8 1 

ELM 8 34 11 1 


768 6 36 42 8 1 12 4 1 

704 6 36 53 1 l 12 4 1 

705 6 36 38 8 1 12 6 1 

706 6 36 50 1 1 4 3 1 

68 8 1 4 5 1 


32 1 12 12 11 1 

3819 B 35 28 1 12 12 5 1 

28 1 12 12 11 1 

SAB11 8 35 28 1 12 12 5 1 

26 1 12 12 10 1 


606 6 23 54 1 

6U7 « 37 35 7 2 12 10 1 

6U3 6 11 79 1 

55 1 

6U9 6 43 28 5 € 12 3 1 


€8 8 1 4 6 1 

707 6 36 37 B 1 12 6 1 

7010 6 S 55 . 1 

7DJ8 7 38 31 5 4 12 2 1 

31 5 4 12 7 1 


SAUB 8 12 56 1 

72 I 

8AY11 8 35 30 1 12 12 7 1 

30 1 12 12 9 1 

30 1 12 12 11 1 


37 5 6 12 10 1 

6U10 € 35 37 1 12 12 7 1 

32 1 12 12 9 1 

32 1 12 12 11 1 

GV3 6 15 10 1 


765 6 36 *33 €2 151 

•Normill* Sheers Start Petttloa 34-6-7. 

7E6 € 38 40 8 1 431 

€911451 
69 8 1 4 • 1 


SAWi 8 12 44 1 

78 l 

sea 8 38 33 4 5 12 1 1 

39 4 5 12 1 1 

8B10 8 35 34 1 12 12 3 1 


6V4 I 38 40 5 4 12 i T 

40 5 4 12 7 1 

€V6 6 29 79 1 

6VS 6 38 40 5 4 12 6 1 

32 5 4 12 2 1 


7E7 6 36 47 8 1 12 6 1 

68 8 1 12 3 1 

68 1 t 12 4 1 

7 ESS 7 8 30 S 

30 t 


34 1 12 12 5 1 

34 1 12 12 B 1 

34 1 12 12 10 1 

3BA8 3 12 53 1 

59 1 


32 5 4 12 7 1 

61 5 1 12 9 1 

m 6 43 31 5 6 1? 3 1 

30 5 6 12 B 1 

6W4 & 34 11 1 


7EY6 7 79 65 1 

7F7 € 36 45 1 1 12 4 1 

45 8 1 12 S 1 

7F8 € 36 30 7 2 17 1 1 

30 7 2 12 8 1 


mil a 35 29 1 12 12 4 1 

37 1 12 12 9 1 

SBH8 8 12 59 1 

54 2 

BBMll 8 35 30 1 12 12 6 1 


6We 6 29 51 I 

0W7 6 37 50 7 2 12 10 1 

6X4 0 40 44 4 3 12 1 1 

44 4 3 12 6 1 

6X5 6 33 15 l 


7FC7 7 38 29 4 5 7 2 1 1 

29 4 5 7 9 1 

707 6 36 36 8 1 12 1 1 

7GS7 7 14 80 1 

53 2 


30 1 12 12 11 1 

8BN8 8 36 35 5 4 12 1 1 

35 5 4 12 1 1 

8BN11 8 35 29 I 12 12 3 1 

29 I 12 12 7 1 


13 2 

6X6 6 37 40 7 2 12 3 ] 

40 7 2 12 5 1 

6X8 6 12 73 

1) 2 


7GV7 7 38 30 4 5 8 7 1 

33 4 5 8 9 1 

7H7 5 38 35 8 1 12 B 1 

7KG8 7 36 25 4 S 3 2 1 

25 4 5 1 8 1 


8BQ5 8 23 S3 1 

89Q7 8 « 54 

54 2 

8 BQ 11 a 35 28 1 12 12 S 1 

28 1 12 12 10 1 


m 6 43 30 5 6 12 3 1 

30 5 0 12 10 1 

6Y6 I 29 40 1 

m 6 43 27 S 6 12 ] I 

27 5 6 12 3 1 ! 


717 6 36 35 6 1 12 8 1 

50 8 1 12 4 1 

7K7 6 36 45 8 1 12 4 l 

I7KY6 7 9 20 1 


8BU11 8 35 26 I 12 12 8 1 

28 1 12 12 4 1 

26 1 12 12 6 1 

8081 1 S 35 26 1 12 12 5 1 

26 1 12 12 10 1 



‘Normal Shorts Refer to Position of "0" Switch. 



6SG7-8CB11 
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| I 
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0 *21 



TUBE 

TYPE 



! J ^5 

I I II 



0 - 

I- i 



TUBE 

TYPE 



I * 

I I 



£> S 5 

I- El 



BCG? 8 I 76 1 

76 2 

OS B 3S 33 5 4 12 7 1 

36 5 4 12 B 1 

SOU 6 14 63 1 


8KT8 8 12 67 1 

11 Z 

Sica 6 38 24 4 5 3 6 1 

24 4 5 1 2 1 

8U6 8 38 29 4 5 12 9 1 


9KC6* 9 42 *26 4 5 1 B 1 

’Normally shows short position 2-3-B-7, 
&XVS 0 12 22 1 

82 2 

9KK6 9 9 16 1 


51 2 

SGM7 a is ay i 

94 z 

8CN7 8 IS 94 1 

6C 2 


8t$6 8 9 44 1 

SLTS 838 27 45791 

32 4 5 1 6 1 

32 4 5 1 S 1 

8MD3 8 42 35 4 5 12 6 I 


9 JUG 9 38 26 4 5 12 2 1 

26 4 5 12 9 1 

9LA6 9 9 21 1 

I9M-HH3 9 2 56 1 

56 2 


BCS7 6 20 96 1 

M I 

ecus B 38 32 5 4 1 7 1 

13 5 4 e I 1 

SOWS B 23 58 1 


35 4 5 12 8 1 

35 4 I U 9 1 

3MP12 8 1 60 1 

mm 8 11 42 1 

6D Z 


9ML8 9 36 34 4 5 12 6 1 

4 5 12 6 1 

4 5 12 9 1 

9MH8 3 35 33 1 12 7 8 1 

33 1 12 7 10 1 


scxa B 12 45 1 

67 2 

8H5 & 1 54 1 

26 4 5 12 1 1 

SCY7 6 38 31 5 4 2 3 1 


SR-HP1 a 38 33 4 5 12 3 1 

39 4 5 12 1 1 

SRLPI 8 38 35 4 6 12 1 1 

32 4 5 12 3 1 

m7 a 25 78 1 


33 1 12 7 11 1 

BM*12 9 40 3334 21 1 

9BA6 98 34 4 M M 

9H-AL1 938 334 52 31 

9R-HK2 9 11 68 1 


45 S 4 Z 7 1 

BOB 8 38 41 5 4 2 9 1 

BD E7 B 20 B1 | 

M 2 

BDXB B 38 26 4 S 12 B 1 


78 2 

3U9 6 43 28 5 6 12 3 1 

32 5 6 12 10 1 

m 8 43 30 5 e 12 3 1 

30 5 6 12 10 1 


56 2 

m i a 7i i 

65 1 

9V9 9 43 31 5 a 12 3 1 

30 5 6 12 9 1 


BEflB 1 12 35 1 

99 Z 

8EM5 B 16 S3 1 

BET? B 38 30 5 4 12 7 1 

70 5 4 12 2 1 


m 9 11 66 1 

55 I 

9AB4 9 40 30 4 3 12 6 1 

9AH9 9 35 37 I 12 5 2 1 

30 1 12 5 0 1 


9X3 9 12 79 i 

11 t 

1WU 10 35 31 1 12 12 11 1 

31 1 12 12 6 1 

35 1 12 12 3 1 


70 5 4 12 3 I 

!FIV lid J 

68 t 

SG17 B 38 24 4 5 3 2 1 

£6 4 5 3 31 

8 1 64 i 

8C NS 8 12 38 1 

24 4 6 3 9 1 

SGU7 8 8 56 

56 2 


94KS 9 16 90 1 

U 2 

9AK10 9 35 32 1 12 12 7 1 

32 1 12 12 9 1 

32 L 12 12 11 1 


IQAL11 10 35 31 1 12 12 3 1 

27 1 12 12 8 1 

Ideas IQ 23 68 1 

IOCS 10 13 59 L 

73 I 


9AM10 9 35 34 1 12 12 7 1 

34 1 12 12 0 1 

34 1 12 12 11 1 

94Q8 9 8 70 1 

70 1 


10CW5 10 23 58 1 

1002 19 5 62 t 

12 2 

10DC7 10 20 SI 1 

90 2 


8CX 7 9 38 24 4 5 3 2 1 

95 2 

BHA6 9 9 23 

bugs b 3b 25 4 5 3 2 1 

25 4 5 1 8 2 


MU/ 8 B 75 1 1 

75 2 

3&J11 9 35 28 1 12 12 6 1 

2S 1 12 12 11 1 

9BR7 9383254921 


10W? 10 30 32 5 4 2 3 1 

41 5 4 2 7 1 

10DKS 10 IS 26 4 5 12 8 1 

26 4 5 12 I 1 

IO/t/312 1% 29 47 i 


8JES 8 12 56 r 

78 2 

BJXB B S 54 

55 t 

SJL8 1 12 40 1 


37 5 4 9 t 1 

37 5 4 1 7 1 

9BR3 9 14 72 1 

55 2 

9CG8A 9 H 73 


IQ/E/349 6 29 79 1 

IO/E/553 6 37 52 7 2 12 10 1 

IO/E/11440 6 29 93 1 

10/E/11533 6 29 63 1 

10/F/115S1 6 37 40 7 2 12 10 1 


W f 

BJTS 8 12 20 

*99 1 

‘Tube good If reads 60 or more. ! 

m&A 8 38 *32 4 5 2 1 1 


57 Z 

9CL8 9 14 89 

51 1 

9028 9 38 27 4 5 0 3 1 

30 4 5 2 I 1 


I0EB8 10 12 35 1 

99 $ 

iota? 10 37 32 0 7 12 1 1 

*5 0 7 12 4 1 

I0EM7 10 37 32 I 7 12 l 1 


"32 4 5 8 7 1 

"Normeljy shows short position 8. 

aive * 1Nor ^ afl ^ :Sh0 ^ shljrt position 2 . 

B5 2: 


im m 71 ~i 

56 ( 

9ED4+ 9 42 *62 4 5 12 8 1 

’Normally stiows short positron 2-36-741. 
9GH8A 4 1] 63 | 


45 B 7 12 4 1 

10EW7 10 20 87 l 

92 2 

I0F07 10 3® 25 4 5 2 3 1 

32 4 5 2 7 1 


8611 B 35 39 1 12 12 7 1 

3B 1 12 12 9 1 

. .. 38 1 12 12 11 1 

9648 B 38 25 4 5 12 1 1 

33 4 5 U t 1 


56 ? 

9GV3 9 33 25 4 5 12 * 1 

25 4 5 12 2 1 

9HS6 9 1 66 1 

916 9 2 SO 1 


IQFR7 10 38 24 4 5 2 3 l 

32 * 5 2 7 1 

10GF7 LO 42 27 4 5 12 2 1 

38 4 5 12 9 1 

1OGK0 10 11 63 1 


bkbs b 12 n T 

69 2 

SKS8 B 12 33 ) 

84 2 


60 1 

9JWS 9 11 B0 1 

85 2 

9KC6 9 38 25 4 5 12 2 1 

83 4 5 12 9 1 


56 2 

106K6 10 38 33 5 4 3 Z 1 

'10GM8 10 36 33 5 4 12 2 1 

33 S 4 12 7 1 
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"Normal Shorts Refer to Position of "d" Switch- 
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*Tube Gwd it ft Reads 22 or More. 
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‘Normally shows short portion 3440-11 
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•lube good if reads 50 or more. 
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*Tube food If ft reads 28 or more. 






1ZAE10 


12 


35 


30 


1 


12 


12 


0 


1 


1ZBK5 


12 


10 


56 










2 


1 


lotza 


10 


12 


54 










1 








31 


1 


12 


12 


3 


1 


53 










1 






*99 










2 


12AF3 


12 


15 


12 










1 


12BK6 


12 


6 


86 










1 


m 




* Tube food if It reads 40 or more 
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Normally shows short position 39. 
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♦Use tC-80 Adapter, 




















‘Normal Shorts Refer tn Position ot 'IT Switch. 
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B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



i i 

type I 4 



TUBE 



ti ^ ^ 



u 



I2CMB 

12GH5 

mm 



1 ZC-£b 12 1 



12 16 64 

12 40 33 

12 40 39 

61 
94 



3 2 
1 12 
3 12 



12CT3 

12CT8 

12CU5 

12CU6 



12 38 32 

12 13 5? 

63 

12 4 47 

12 27 69 



4 5 6 2 



12CX6 

12D4 

um 

12DB5 

1 2m 



12 40 30 

12 34 11 

12 9 SO 

12 16 30 

12 38 36 



4 3 12 1 



34 

12DF5 12 33 52 

52 

120F7 12 8 *35 



4 12 1 



4 12 3 

4 3 1 

4 9 6 



'Tube Qmd If it Read* 22 or Mora. 

1ZDJB 12 38 31 5 4 12 2 

31 5 4 12 7 

12DKfi 12 1 61 ... 

120K7 12 38 33 5 4 8 1 

6 



BO 

BO 

120L3 12 38 35 

65 
65 



4 8 

4 8 

4 12 
4 12 
4 12 



12DM4 

12DH6 

12004 

12DQG 

120068 



12 34 rr 

12 26 47 

12 34 11 

12 27 65 

12 27 62 



12007 12 9 36 . . 

12DS7 12 38 $4 5 4 12 3 

*85 5 4 12 1 

*85 5 4 12 9 

•Tube goad if it reads 26 n r mof*. 



12DT5 12 16 45 

120T5 12 1 91 

12DT7 12 8 '15 

*85 

•Tub e Good If H Reids 22 or Mora, 
12 « 71 

71 



12DT8 



12007 12 3* 31 5 4 12 1 

77 5 4 12 7 

77 5 4 12 9 
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Tube Good If It Reads 22 or Mon 
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♦Um JC-80 Adapter 
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‘Normally shows short position $£-14. 
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‘Normally shows short position 3-1 
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'Normally Shows Short Position 1-7- 
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Normally shows short position 1-7. 
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1 Normally shows short position 4-10 
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•May show short position 2-3. 
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‘Normally shows short position 3+1.0-11. 
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‘Normally Shows Short on Position No. 5. 
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‘Normally Shows Short Positions 4-10- 
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Normally Shows Short Position 14. 










6ft 










2 


12G4U7 


12 


34 


12 








1 


L2S8 


12 


37 


45 


8 


7 


5 


10 


1 


126H7 


12 


9 


21 








1 








62 


8 


7 


5 


1 


1 


12GT5 


12 


42 


-30 


4 


5 6 


2 


1 








62 


8 


7 


5 


4 


1 


«| 


Normally Shows Short Position 1-7. 
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Normally shows short position 14, 
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"Normally shows short position 3 ‘>74041. 
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'Normal Shorts Refer to Position of "D* Switch. 
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1 2CM6 - 1 2SG7 



B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHARI 



TUBE 

TtfPE 



S * ^ 

l 5 IT 



oss 

K- Cl 



TUBE 

TYPE 



* t 

rf m 

l 3 



35 



O 5 3 
I- L 



12SH7 12 20 77 i 

12SJ7 1Z 30 83 1 

12SK7 12 30 84 1 

12SL7 12 25 *85 1 

*88 2 


14A5 12 36 ^ 8 1 12 6 1 

14A7 12 36 45 8 1 12 6 1 

14AF7 12 36 41 8 1 12 4 1 

41 8 1 12 5 1 

I486 12 36 40 8 1 4 3 1 


15CW5 15 23 56 L 

15DQ8 15 38 26 4 5 12 fl 1 

26 4 5 12 1 1 

!5tA7 16 317 35 fl 1 12 1 1 

39 8 7 12 4 1 


*Tube Good if it Rcaa* 22 or Here. 

mm iz as 7& i 

71 2 

12507 12 37 42 8 7 If 2 1 

71 a 7 12 4 1 


68 8 1 4 5 1 

68 fl J 4 6 I 

1408 12 36 42 8 1 12 4 1 

I48FU 14 35 25 1 12 12 3 1 

25 1 12 If 8 1 


15HW 15 1 77 I 

1SEW7 15 20 87 1 

92 2 

15FM7 IS 35 25 1 12 3 4 1 

36 1 12 3 10 1 


71 3 7 12 5 1 

12SH7 12 37 46 9 7 12 2 1 

63 8 7 12 4 1 

63 8 7 12 5 1 

12SS7 12 30 97 1 


I4BUI 14 35 29 1 12 12 3 1 

31 1 12 12 5 1 

23 1 12 12 11 1 

14BQ1I 14 3S 28 I 12 12 5 1 

28 1 12 12 10 1 


ibFY7 35 2b 1 12 12 3 i 

42 L 12 12 10 1 

15HA6 15 9 23 l 

I5H86 15 38 *24 4 5 6 2 1 

* Normally Shows Short fttftkn M. 


12SW7 12 3 ? 52 8 / 12 2 1 

70 1 7 12 4 1 

70 6 7 12 5 1 

125X7 12 25 71 1 

78 2 


146R11 14 35 30 1 12 12 2 1 

31 1 12 12 1 1 

38 1 12 12 10 1 

14C5 12 36 38 8 1 12 6 1 

1407 12 36 37 S 1 L? 6 1 


15KV8 15 42 27 4 5 12 2 1 

39 4 5 12 9 1 

15LE3 15 39 29 4 5 12 9 1 

15 MTS 15 35 35 1 12 6 7 1 

34 1 12 6 10 1 


12SV7 12 37 39 7 2 12 5 1 

12T10 12 35 26 1 12 12 3 1 

25 1 12 12 8 1 

12U7 12 33 40 5 4 1 2 1 

40 5 4 f 7 | 


140 12 36 40 fl I 4 3 J : 

69 8 1 4 5 1 

69 I 1 4 6 1 

140 12 36 47 8 1 12 6 1 

68 8 1 12 9 1 


15MX8 15 4f £7 4 5 12 2 1 

39 4 5 12 9 1 

£6A5 16 23 68 1 

\m 16 38 33 5 4 12 3 1 

39 5 4 12 1 1 


IZV6 12 2 9 79 1 

I2W6 IZ 29 51 I 

12X4 12 40 44 4 3 12 1 1 

44 4 3 12 6 1 

13CMS 12 27 57 1 


88 8 1 12 4 I 

14F7 12 36 45 6 1 12 4 1 

45 8 1 12 5 1 

14P8 12 36 30 7 2 12 1 3 

30 J 2 12 8 3 


I6AK9 7 35 S3 6 12 6 10 1 

35 6 12 6 3 1 

31 6 12 6 8 1 

tmr 16 39 30 5 4 7 3 1 

# lf no test, use alternate settings. 


13CW4 14 41 *87 10 12 15 2 1 

‘For Grid Emis&icn Turin 0 Switch to Position 4, 
I3D1 25 2 5 7$ J 

78 2 

130CT 12 20 81 1 


14GT8 14 38 52 5 4 12 8 i 

35 5 4 12 2 3 

35 5 4 12 6 1 

14GWS 14 38 25 4 5 2 8 1 

35 4 5 7 1 1 


I6AQ3 16 09 30 5 4 3 7 1 

16BQ11 16 35 20 1 12 12 5 1 

28 1 12 12 10 1 

159X11 16 35 32 1 12 12 Z 1 

31 1 12 12 5 1 


90 2 

13DF7 12 8 *85 1 

•as 2 

’Tube Good fl it Reeds 22 or Mora. 

130R7 12 38 32 5 4 2 3 1 


14H7 12 36 35 8 1 12 6 1 

14J7 J 2 36 35 8 1 12 6 1 

50 S 1 12 4 1 

L4JG8 14 38 32 4 5 12 8 l 

27 4 5 12 2 1 


31 1 12 12 8 1 

ISC B2B 16 35 *28 1 12 5 $ 1 

"Normally shows short position 34-10*11. 
ms 16 14 69 9 

51 2 


41 5 4 2 7 1 

13EM7 12 37 32 8 7 12 1 1 

45 8 7 12 4 1 

13FD7 12 38 25 * 6 2 3 1 

32 4 5 2 7 1 


27 4 5 12 6 J 

mi 12 36 42 8 1 12 fl i 

12 a 1 12 5 1 

14Q7 32 36 35 1 1 12 4 3 

£4f7 12 36 35 8 1 12 6 3 


IGQK6 16 38 33 5 4 3 2 1 

16GY5 16 35 *25 1 12 5 9 1 

‘Normally Shows Short Position 1 -34*7-10 
1 6HB5 16 35 *25 1 12 11 3 1 

"Normally shows short position 410. 


13FG7 12 14 68 1 

56 2 

13FM7 14 35 25 1 12 3 8 1 

36 1 12 9 10 1 

13FR7 12 38 24 4 5 2 1 1 


72 i i lrrr 

72 8 1 12 4 1 

1487 12 36 3a B 1 12 6 1 

52 fl ! 12 4 I 

14V? 12 36 32 8 1 12 6 1 


1BK11 16 3S 18 1 12 12 7 1 

38 1 12 11 9 1 

38 I If IZ 11 1 

1GKA6 16 35 30 1 12 9 5 1 

* Way show short position 34-7-! L 


3Z 4 5 ! 7 T 

13005+ 12 42 *H 4 5 2 1 1 

•Normally shows short posrtlon 34-7-8. 

I3GF7 12 42 27 4 5 12 2 1 , 

38 4 5 12 9 1 


I4W7 12 36 31 9 14 6 1 

14X7 12 36 43 8 I 12 3 1 

36 9 1 12 5 1 

35 fl l 12 6 1 

l 14Y4 12 36 45 fl 1 12 3 1 


t&LDS 16 9 51 ] 

16LU& 16 35 27 1 12 6 7 t 

27 1 If 6 10 1 

isjynrs 16 35 27 ] 12 6 7 1 

27 1 12 & 10 1 


13GF7A 12 42 27 4 5 12 2 1 

38 4 5 12 9 1 

13110 12 35 36 l 12 12 6 l 

28 1 12 12 11 1 

13JTS 12 12 20 1 


is 1 1 12 6 1 

15A& IS 38 30 5 4 12 2 1 

15AI 15 17 36 7 2 12 4 1 

40 7 2 12 3 S 

16AB9 15 43 79 5 6 10 2 1 


im 16 43 27 5 6 12 I 1 

27 5 6 12 8 1 

17A8 17 11 Be 1 

55 f 

17AB9 17 43 79 5 6 10 2 1 


*99 Z 

‘Tube good if it reads SO or more. 

13J7S 12 35 29 1 12 B 7 1 

40 1 12 6 10 1 

13SJ7 12 30 S3 1 


79 5 6 4 fl 1 

154711 15 35 31 1 12 12 11 1 

31 1 12 12 6 1 

35 1 12 12 3 1 

156011 15 35 26 1 12 12 11 I 


79 5 6 4 8 I 

mm 17 35 20 1 12 12 11 1 

95 1 If 12 6 1 

17AF3 17 15 If 1 

I74V5 17 78 6? 1 


13V 10 12 35 33 I 12 12 3 1 

13 1 12 12 3 1 

1 3210 12 35 30 1 12 12 11 1 

95 1 12 12 6 1 

14A4 12 M 41 8 1 12 6 1 


31 I 12 n 3 J 

31 1 12 If £ 1 

15BDUA 15 35 26 1 If 1? 11 1 

31 1 12 12 3 1 

31 1 12 If « l 


£/M3 1/ 35 30 t 12 10 4 I 

I7AXA 17 34 11 I 

17AY3 17 42 27 5 4 7 f 1 

17AY36 17 42 27 5 4 7 Z 1 



TUBE ( Me , , , 

me I | s£ 



O 2 ” 

I- L 



+UseTG40 Adapter 



dVK TC-7D Adapter 



* Normal Shorts Refer to Position of "O' 1 Switch 



1 25H7 - 17AY3B 



ir- 



AAT-$l2-CH7V AR WERNER • fi 



B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



J 



TUBE 

TYPE 



i 1 



D ,3 a 

h 4 



TUBE 

TYPE 



5 5 

I I If 



o s 






17&B14* 17 42 *33 4 5 1 2 1 

■Normally shows short position 34-7-B. 
1JBD11 17 35 £6 1 12 12 11 1 

31 1 12 12 3 1 

at i 12 a 6 1 


1/JG6A 17 42 24 4 5 1 2 1 

um 17 & 54 i 

5* 2 

L.MME 17 35 26 1 12 4 5 1 

17JN6 17 35 27 1 12 4 11 1 


19CLS-A 19 14 74 1 

W Z 

1908 IB 38 32 5 4 12 2 1 

35 b 4 12 9 1 

190E7 19 20 11 1 


17 BE 3 17 35 it l 12 4 10 1 

t7Bfll 17 35 25 1 12 12 3 ’ 

25 1 12 12 t 1 

17BF11A 17 35 25 1 12 12 3 1 

25 1 12 12 B 1 


17166 17 33 *34 4 5 8 7 1 

57 4 5 B 6 1 

‘May show short position 2-3- 
171R6 17 42 34 4 5 1 2 1 

17JS6 17 35 *29 1 12 9 5 1 


90 2 

19DK3 19 42 31 4 5 2 7 1 

19DKQ3 19 35 30 1 12 4 10 1 

mti$ 19 26 47 1 

19EA8 19 11 71 1 


1/BM3 17 42 27 5 4 7 2 1 

17BH3A 17 42 27 5 4 7 2 1 

17BJ0 17 1 81 1 

17BQ6 17 27 69 

17BR3 17 15 10 1 


‘Normally shows short poslllon 34-10-11. 
17JT6 17 42 27 4 5 1 2 1 

17JT6A 17 42 27 4 5 l Z 1 

17113 17 35 29 1 12 6 7 L 

46 1 12 6 10 l 


56 I 

19EW? 19 20 87 1 

92 * 

1BE28 19 38 33 5 4 12 2 1 

33 5 4 12 7 1 


17853 i7 42 27 4 5 i 7 1 

17BW3 17 35 28 1 12 4 ID 1 

1/B23 17 35 30 1 12 4 It l 

1705 17 ♦ « , , „ 1 

17C* 17 3* 33 5 4 12 2 1 


17KVG 17 42 30 4 5 12 1 

17KW&* 17 42 30 4 5 1 6 L 

17 l6 17 29 47 1 

l?LCa 17 42 25 4 5 12 2 1 

33 4 5 12 t 1 


33 5 4 12 9 f 

19FXS 19 4 68 1 

L9-GQ7 19 38 24 4 5 3 2 1 

2d 4 5 3 6 I 

24 4 5 3 S 1 


85 5 4 12 7 1 

£5 5 4 12 8 i 

17 09 17 38 2 3 5 4 8 1 1 

24 5 4 10 7 1 

17CA5 17 4 55 1 


1785 17 4 50 1 

17R-NK2 17 3 65 1 

65 2 

I7R-K19 17 15 10 1 

|7V»6 17 29 52 1 


L9GY5 19 35 ‘25 1 12 5 9 j 

* Normally shows short pfldtloi 3-4-7-KMl. 
13 W 19 1 7] 1 

19H&6 19 1 66 1 

!9HVg 19 14 M 1 


17CH3 17 42 2b 4 5 7 2 1 

17CL3 17 42 27 

17CQ4 17 34 11 * 

17CT3 17 38 32 4 5 8 2 1 

17CU5 17 4 47 1 


17X10 17 35 99 l 12 12 6 1 

1 12 12 11 1 

1 7Y9 17 43 27 S & 12 1 1 

27 5 6 12 8 1 

17Z3* 17 38 33 4 5 2 8 1 


"99 2 

*Tubt Good - rt W Rflfrds 40 or Mora r 

L9J6 19 2 60 1 

60 Z 

L9JC6 19 9 65 1 


1704 17 34 11 

17DE4 17 34 13 

17DM4 17 34 11 

170Q4 17 34 11 1 

I70Q6 17 27 65 1 


*IF no test use alternate setting below, 

17 39 33 4 5 2 3 1 

10A& 18 23 69 t 

I8AJ10 18 35 32 1 12 4 3 1 

33 1 12 4 S 1 


EiJN8 19 14 67 1 

53 I 

J9KF6* 19 42 83 4 5 7 1 1 

t3KC8 19 38 21 4 5 12 9 1 

21 4 5 12 2 1 


170006 17 27 62 , , , } 

17DW4A 17 42 27 4 5 2 7 1 

17EW8 17 8 65 1 

17FY7 17 35 25 1 12 12 3 1 


I3AK6 IS 1 63 1 

IP05 IS 3 77 l 

18CS1 IS 38 29 9 l 12 3 1 

29 9 1 1? 7 1 

I&07S 16 38 27 4 5 8 3 ] 


mm 19 i 73 i 

1909 19 38 25 4 S 12 l 1 

25 4 5 12 6 1 

]9T8 19 17 90 1 

63 2 


42 1 12 12 10 1 

17GE5 17 35 '24 l 12 11 3 1 

■Normally Shows Short Position 4-10. 

17615 17 42 *30 4 5 6 2 1 

'Normally Shows Short Position 1-7. 


30 4 5 2 ] I 

!8fW6 18 1 79 l 

LflFSfS 18 1 n S 

I8FY& IS 6 84 1 

81 2 


I9U3 19 33 29 5 4 12 9 1 

\m 1& 38 4fl 0 4 12 6 1 

32 5 4 12 2 1 

32 5 4 12 7 ] 

61 S 4 12 9 l 


17GJ5A 17 42 - 3t 4 5 6 2 1 

'Normally shows short position 1-7. 

17615 17 42 * 30 4 5 6 2 1 

■Normally Shows Short Position 1-7, 
17GT5A 17 42 * 30 4 5 6 2 1 


18(505* 18 42 *25 4 5 2 1 1 

•Normally shows stwrt position 3*6-7 8 
L9GDG 18 1 3D 1 

18GE6 18 & 78 t 

85 2 


19W3 ]9 36 Z9 5 4 12 9 1 

19tJ 19 38 29 5 4 12 9 1 

19X8 19 12 73 1 

61 2 

19V3 19 38 29 4 5 12 9 1 


■Normally shows short position 1-7. 

17GV5 17 35 *26 1 12 9 5 1 

* Normally Shows Short Position 34-7 10- 11, 
17GW6 17 27 62 1 

17GY5 17 35 *25 1 12 5 9 1 


IZm 18 35 *26 1 12 5 9 1 

* Normally shows short position 34-7-15*11, 
IBGVa 18 38 25 4 5 12 9 1 

25 4 5 12 2 1 

mm 18 38 36 5 4 12 9 I 


2QAQ3* IB 39 30 5 4 7 3 1 

‘it m test, use alternate settings. 

20*03 19 39 30 5 4 3 7 1 

20D1 9 5 62 

* } J 


‘Normally shows short position 3-4-7-10-11. 
17N3 17 15 13 1 

17HB254- 17 42 *33 4 5 1 2 l 

‘Normally shows short position 34-7-8, 
I7HC8 17 38 35 5 4 12 3 1 


33 5 1 12 1 1 

1816 18 2 60 I 

SO 2 

18A-AL1 IS 36 33 4 5 2 3 1 

19A3 19 4 0 32 3 4 6 5 I 


20FQ7 1 9 38 34 5 4 12 Z 1 

71 5 4 12 8 1 

20EW7 19 20 «1 t 

92 2 

20prr 19 38 35 2 1 3 5 1 


4~ ]? 1 1 

17HG8 17 38 25 4 5 3 2 1 

25 4 5 l 6 1 

17JB6 17 42 ‘29 4 5 6 2 1 

■Normally Shows Short Position 1-7. 


19AJ0 19 38 05 5 4 12 1 1 

38 5 4 12 9 1 

19AQ5 19 3 77 T 

19AD4 19 U 18 1 

196G6 19 26 66 1 


35 2 1 3 8 1 

2QIFG 20 35 *31 1 12 5 9 1 

show short position W7-10-11. 

2m 22 38 # 32 5 4 7 ? 1 

Shows Short Position 1^9 


17JB6A 17 42 *29 4 5 6 2 ! 

‘Normally shows short position 1-7 
17JP6 17 42 ‘26 4 5 2 6 1 

■Normally shows short position 1-7, 

17JG6 1 7 42 24 4 5 1 ? 1 


196X6 19 9 76 1 

19BY7 19 9 62 1 

19C8 19 17 94 1 

52 7 

19CGJ 19 35 3fl 11? 4 ID 1 


21AK6 22 1 82 1 

21F&6 22 26 4? 

21GY5 22 35 ^25 1 12 5 9 1 

•Normally shows short positron 34-7-19-11, 



TUBE 

TYPE 



1 ^ 

| s ■' 

X n 






■> i ; 

t* & 



1 

3 

1 

1 

1 

7 

7 

1 

1 



1 



7 



A Use TG-70 Adapter *Uso TC40 Adapter 



* normal Shorls Refer to Position ol H t Y m S*>Tch 



17B-B14 - 2IGY5 



4l*7-Ol i-Ol 73 RG WEflNEfl - 14 



6 & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



TUBE 

TYPE 


£ S 

4 « E — 

i i ss 


a. 


s 


C 5 | 


i 


TUBE 

int 


4 

3 

X 


i 

i . 


- Fi 

c ^ 

as 


A 


R 


g 


D 


3 3 

1- CL 


TUBE 

type 


1 ‘ is 
1 I js 


A 


E c 


p ; 

i- 


i 


21 m 


22 Ji *25 


1 


12 


11 3 


i 


25CS 


25 


4 


44 










i 


28EC4* 


30 37 32 


7 


S 2 


5 




'Normally Shows Short Position 4-10 




25C6 


25 


29 


45 










i 


23GB5* 


30 42 *25 


4 


5 2 


1 




21HD5 


2Z 3b 'll 


1 


12 


3 11 


i 


25CA6 


25 


4 


55 










t 


"Normally shows short position 34-74. 




formality snows short positron 4^900 




25CD& 


25 


26 


53 










i 


28HA6 


30 9 23 










ZI-HJ5 


n 35 "27 


1 


12 


3 11 


i 


25CG3 


25 


35 


30 


1 


12 


4 ! 


10 


i ; 


28HD5 


30 35 *27 


1 


12 3 


11 




’Nor mol I* Shows Short Position 4*54-10 




25CK3 


25 


42 


30 


4 


5 


7 


2 


1 ! 


'Normally shows snon position 4-5-9* 19 




21JS6 


22 35 *29 


1 


12 


9 5 


i 


25CM3 


25 


42 


313 


4 


5 


2 


7 


1 1 


29GK6 


30 38 33 


5 


4 3 


2 




’Normally shows short position 3*440-11, 




25CT3 


25 


33 


32 


4 


5 


6 


2 


1 


a&Koe* 


30 42 * n 


4 


5 1 


S 




21JV6 


22 35 28 


1 


12 


4 11 


i 


25C06 


25 


27 


m 










1 


"Normally shows short position 2-3-S-7. 




21JJ6 


22 35 *31 


1 


12 


9 5 


i 


ZSD4 


25 


34 


il 










i 


2SLE0* 


30 42 "30 


4 


5 3 


1 




'Same Eubes may show short posilion 3-4-10-1 1. 


25DK3 


25 


42 


31 


4 


5 


2 


7 


1 


"Normally shows short position 2-347, 




21KA6 


22 35 *30 


1 


12 


9 5 


i 


Z5DM 


25 


40 


26 


9 


4 


€ 


5 


i 


MAS 


30 40 27 


3 


4 5 


2 




" 


May show short position 3M-7-11, 




2SDL3 


25 


42 


29 


4 


5 


1 


2 


l 


3DAF3 1 


30 39 30 


5 


4 7 


3 




2IKQ6+ 


22 42 "29 


4 


5 


1 8 


i 


25DN6 


25 


25 


47 










l 


•i 


If no test, use alternate settings. 




"Normally shows short position 2-3*6-?* 




25li05 


25 


27 


65 










l 


3DAE3 


39 39 30 


5 


4 3 


7 




21LG6 


22 35 *32 


1 


12 


9 5 


i 


2SDT5 


25 


16 


45 










l 


3DAG11 


30 35 28 


1 


L2 12 


i 




"May show short pas itian 2-3*4*?- 10-11- 




25E5 


25 


27 


53 










1 




8 


1 


12 12 


5 




21 US 


22 42 31 


4 


5 


12 2 


i 


Z5EC6 


25 


25 


53 










l 




33 


1 


12 12 


10 






31 


4 


5 


12 9 


i 


25LH& 


25 


4 


57 










1 




33 


1 


12 12 


J 




21LU8 


12 35 V 


1 


12 


6 7 


i , 


25*b 


25 


4 


54 










i 


30C] 


3 11 66 












35 27 


1 


12 


6 m 


i 


Z&fbA 


25 


4 


54 










i ! 


: 3 Of;*vb 


30 23 58 










21MYS 


22 35 27 


1 


12 


& 7 


i 


25FY3 


25 


33 


30 


4 


5 


12 


3 


i 


30HQ5 


30 35 ‘Z7 


1 


12 3 


11 






27 


1 


12 


6 10 


i 








39 


4 


5 


12 


1 


i 


"Normally shows short position 4- WHO 




22AL3* 


22 39 30 


5 


4 


7 3 


i 


25G0G 


25 


27 


64 










i . 


30HJ5 


30 35 


1 


12 3 


11 






II no lest. ust alternate setting*. 




25GE5 


25 


35 


*24 


1 


12 


H 


3 


1 1 


'Normally shows short position fc’O'Srto 




2ZAL-3 


22 39 30 


5 


4 


3 7 


i 


"Normally shows short position 4*10. 




3CJZG 


30 35 "31 


1 


12 9 


5 




22BH3 


22 42 27 


5 


4 


7 2 


i 


25HK5+ 


25 


42 


*36 


4 


5 


7 


1 


i 


"Some lobes may show short position 3+10-11. 


2wm 


22 42 27 


5 


4 


7 2 


i 


* 


Normally shows short position 2-3. 






3DHD6 


36 35 -26 


1 


12 9 


5 




22BW3 


22 35 23 


I 


12 


4 10 


i 


25106 


25 


38 


*34 


4 


5 


3 


7 


i i 


"Normally shows short position 3-4-10-11. 




22DE4 


22 34 13 








i 








57 


4 


5 


8 


6 


i ; 


30KGB* 


3C 42 *20 


4 


5 1 






22JFS 


22 42 *2& 


4 


5 


2 6 


i 




"May show short position 2-3. 






'Normally shows short position 24-6-7. 




"Normally shows short position b7> 




25128 


25 


35 


29 


1 


12 


6 


7 


i 


30LI 


7 33 33 


5 


4 7 


1 




221G6 


22 4 2 24 


4 


5 


1 2 


i 








40 


1 


12 


6 ] 


10 


l 




33 


5 


4 7 


6 




22JG5A 


22 42 24 


4 


S 


1 2 


i 


2516 


25 


29 


47 










i 


3CHB5 


30 35 *32 


! 


12 9 


5 




22JR6 


22 42 34 


4 


5 


1 2 


1 


Z5M-P20 


25 


1 


43 










i 


■Normally shows short position 3-449-11. 




22JUB 


22 42 "30 


4 


5 


2 6 


i 


25R-K19 


25 


15 


10 










i 


! 30M-PZ3 


30 40 30 


3 


4 5 


2 




'Normally shows s-hort position 1-7 




25SN7 


25 


25 


78 










i 


30WP27 


30 40 30 


3 


4 5 


2 




2nm 


22 42 *29 


4 


5 


6 2 


i 








78 










2 


3(iPit» 


16 23 68 










'Normally shows short positron 1-7. 




2504 


25 


34 


11 










1 


miz 


16 33 33 


5 


4 IZ 


3 




22KV6 


22 42 30 


4 


5 


1 2 


i 


25W4 


25 


34 


11 










1 




39 


5 


4 12 


1 




23056 ' 


22 35 *29 


1 


12 


9 5 


i 


25W6 


25 


29 


51 










1 


31M10 


30 35 51 


1 


12 6 


3 




"Normally shows short position 34-10-11. 




25Z6 


25 


37 


34 


7 


Z 


12 


3 


1 




33 


1 


12 6 


8 




231S6A 


22 35 "29 


1 


12 


9 5 


i 








14 


7 


2 


12 


5 


1 




38 


1 


12 6 


11 




’Normally shows, short position 34*1041. 




26A6 


25 


1 


77 










1 


31JS6A 


30 35 *29 


1 


12 9 


5 




23MBG 


22 35 *32 


1 


12 


9 5 


i 


26A7 


25 


37 


29 


7 


S 


12 


1 


1 


"Normally shows short position 3-4-10-11 




*Horma1lv shows short posilion 34-10-11. 










29 


7 


5 


12 


3 


T 


3JLG6 


30 42 *26 


4 


5 6 


2 




23Z9 


22 35 30 


1 


12 


6 19 


i 


26AQ3 


25 


3 


70 










i 


"Normally shows short position 1-7, 






39 


1 


12 


6 3 


1 








70 










2 


3LLR3 


30 42 31 


4 


5 12 


2 






23 


1 


12 


6 3 


i 


266 K6 


25 


6 


66 










i 




31 


4 


5 12 


9 




24AX4 


25 34 13 








i 








70 










2 


31LZ6 


30 42 ‘31 


4 


5 6 


2 




24Bfll 


25 35 25 


1 


12 


12 3 


l 


20C& 


25 


6 


65 










1 


"Normally shews short position 1-7. 






25 


l 


12 


12 a 


i 








32 










2 


32A8 


30 38 33 


5 


4 12 


3 




24JE6A 


25 42 *26 


4 


5 


6 2 


i 


26Bb 


25 


1 


93 










1 




39 


5 


4 12 


I 




"Normally shows short position 1-7. 




26005 


25 


26 


55 










1 


32ET5 


30 4 60 










24J78 


25 35 29 


l 


12 


6 7 


l 


2m 


25 


29 


40 


~ 








1 


32HQ7 


35 35 34 


1 


12 7 


2 






40 


1 ‘ 


12 


6 10 


i 


26HU5 


25 


37 


*26 




3 


T" 


5 


1 




W 


i 


12 7 


9 




2*m 


25 42 *26 


4 


5 


e z 


1 


* Normally shows short position 2-6. 




33GT7 


30 35 *55 


i 


12 7 


10 




"Normally shows short position 1-7. 




26JG& 


25 


42 


56 










1 




*26 


i 


12 7 


Z 




2406 


24 42 *31 


4 


5 


6 2 


i 


26LW6 


25 


37 


*31 


7 


3 


i 


5 


I 


"Normally Shows Short Position 9-1L 




‘Normally shows short position 1*7, 




*1 


Normally shows short position 24. 






33GY7 


30 35 *56 


i 


12 7 


11 




25*6 


75 29 74 








l 


26Z5 


25 


38 


35 


5 


4 


9 


1 


1 




*26 


i 


12 7 


2 




Z5AEJ4 


25 34 10 








] 








36 


5 


4 


9 


6 


1 


'Normally Shows Short Position 9-10. 




2sm 


25 23 62 








1 


27GB5« 


25 


42 


*25 


4 


5 


2 


1 


1 


33GY7A 


30 35 *56 


i 


12 7 


11 




25AX4 


25 34 13 








i 


'Normally shows short position 16-7-8. 






*26 


i 


12 7 


2 




2SB6 


25 ?9 41 








i 


27KG&+ 


25 


42 


*26 


4 


5 


1 


8 


1 


'Normally shows short position 9-10. 




25&BI4# 25 42 *33 


4 


5 


1 2 


1 


"Normally shows short position 2*347. 




33HF7 


SO 35 27 


i 


12 10 


2 




"Normally shows short position 3-&7*8 




27LF6 


25 


35 


*31 


1 


12 


5 


9 


1 




27 


1 


12 10 


9 




25BK5 


25 EO 53 








i 


‘May show short position 3-4-7-10-11 




33JR6 


3fl 4 2 34 


4 


5 1 


2 




25SQF 


25 27 6t 








) 


28D7 


30 


36 


40 


8 


1 


12 


2 


1 


53JY6 


30 35 28 


1 


12 4 


11 




25®R3 


25 15 10 








i 








40 


8 


I 


12 


7 


1 















■Use TC-62B Adapter, *U$e TG430 Adapter. 4 Normal Shorts Retar to Position of "IT Switch 2! HB5 — 33JV6 



nn wnAhCR - nj 



B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



TUBE 

TYPE 



S % 



D E l 



TUBE 

TYPE 



* i ^5 

- c — 

*1 



* I 



■ft ,*■ o 

h a. 



TUBE 

TYPE 



J ; -Z 5 

I 1 

X K 



JS = 



34CD3 35 SI ‘27 1 12 4 10 1 

*$Dine tubes may shout short position 5+8-9, 
34CE3 35 35 25 1 12 4 10 

34CM3 35 42 30 4 5 2 J 

34DK3 35 4? 31 4 5 2 7 



34GD5 

WR3 

35*5 

3SB5 

35C5 

35CD5 

35DZS 



35 4 57 

35 33 33 

35 35 34 

35 3 

35 4 



55 

54 

35 26 53 

35 38 27 

30 
57 



4 2 9 

i a a 



35£H5 35 4 

35GL5 35 40 39 4 3 9 2 

35HBS 35 39 39 5 4 12 9 

33 5 4 12 1 

35L6 35 29 54 

35LfiS 35 35 '32 1 12 9 5 

*May show short positfoo_34-MIWl. 
35W4 35 40 33 ‘ “ * 



35Y4 35 36 31 

35Z3 35 36 31 

3SZ4 35 37 33 



3V5 



35 37 33 7 



3 6 

1 4 
1 12 

2 12 
2 3 



36AM3 35 40 35 4 3 6 5 

36KD6 35 35 *26 1 12 9 S 

" Normally shows short 3+10-11 , 
36MG0 35 42 *20 4 5 6 2 

"Norm a lly shows short position bl 



3M3 35 39 30 n 1 

mu -Ml 35 27 1 12 10 

27 

38HK7 



1 12 10 



40 35 29 1 12 10 9 

29 1 12 10 2 



40FR5 

40K0B 



40 4 54 



9 5 



40 35 ’26 1 12 

‘Normally shows short position 3+ 10-1 L 
4ttKG£+ 40 42 *26 4 5 18 

"Normally ifeows short position 2-3+7, 

■ 7“ ns ~ 5 

7 8 2 5 

_ 7 12 9 5 

*D0 NOT turn D Switch 10 position 1 and 12. 



40Z5 


50 


37 


31 


42EC4" 


40 


37 


32 


42KNE 


22 


35 


*30 



50HNI 

I0JY& 

50L6 

10X6 



60 38 
bO 27 
60 29 
50 36 



sore 

50Y7 

I3HK7 



50 37 
50 37 
60 35 



30 

55 

47 

35 

35 

35" 

35 

35 

35 

29 



4 612 



53K0 

55N3 

68HE7 



5 33 

SO 33 
50 35 



29 

LO 

10 

29 

27 



8 1 12 

6 1 12 

7 2 12" 

7 2 12 

7 2 6 

7 2 6 

1 _12_i0 
1 12 10 



mm 

eoras 

6QHL5 

64SP1 



50 4 

50 4 

50 38 
6 38 



2? 

57 

68 

30 

33 



4 5 6 9 

1 12 10 2 

1 12 10 9 



4 5 

5 4 



150C3 50 37 "99 2 11 3 

"Tube Good H II Reads 80 or More. 
•Normally Shows Short Position 11. 
*Nonnilly Shows Grid Emission. 

213PEK 19 38 ‘32 5 4 7 ? 

"Normally Shows Short Position 1+9 
396 A 6 35 29 9 1 12 3 

29 0 1 12 1 

403B 6 1 63 

4078 40 38 29 1 3 5 3 

7 



5 L 



29 

40fiA 19 1 65 

5074 6 37 26 

384 6 37 35 

1003 6 3] 3 



1 3 5 



7 12 

7 12 



1201 6 36 "3$ 8 2 1 5 

‘Normally Shows Short Position 3++7, 
1203 6 36 53 8 1 12 4 

12224 6 37 25 1 8 12 4 

1223 6 37 50 



1232 

1273 

1274 



6 36 
6 36 
6 38 



36 

37 
45 
45 



2 12 10 

1 12 6 

1 12 6 

1 12 3 

1 12 6 



5663 

5670 

5679 



6 40 25 

6 38 29 

29 

6 36 48 

48 



4 12 
1 12 
1 12 
1 12 
1 12 



5686 

5687 

5691 



6 23 87 

12 38 37 5 

37 5 

6 25 *85 

*85 



8 2 

8 7 



4585 


50 


23 


68 










1 


1230 


12 


36 


37 


9 


1 


12 


6 




4523 


50 


40 


32 


7 


1 


£ 


2 


1 


1294 


2 


86 


GO 


8 


1 


L2 


4 




45Z5 


5Q 


37 


3L 


7 


2 


3 


5 


1 


1611 


6 


23 


91 












50A5 


50 


36 


35 


8 


1 


12 


6 


1 


1612 


6 


37 


44 


7 


2 


S 


L0 




50B5 


50 


3 


38 










1 


1614 


6 


29 


67 












50BK5 


SO 


10 


53 










1 


1619 


3 


37 


89 


T 


2 


12 


5 




5QBM8 


60 


38 


83 


5 


4 


12 


3 


1 


1620 


6 


37 


50 


7 


2 


12 


10 










39 


5 


4 


12 


1 


l 


1621 


1 


29 


91 












50C5 


50 


4 


44 












1622 


6 


29 


63 












5X6 


50 


29 


45 










1 


1626 


12 


29 


82 












500*5 


so 


4 


55 










l 


1631 


6 


29 


68 












50CD6 


50 


26 


53 










l 


1632 


12 


29 


47 












50004 


50 


40 


83 


4 


3 


6 


5 


1 


1634 


12 


87 


48 


8 


7 


12 


3 




50E5 


50 


27 


58 










1 








48 


I 


7 


12 


4 




50EH5 


50 


4 


57 










1 


1565 


6 


40 


32 


4 


3 


5 


1 




50FA5 


50 


4 


54 










1 


"1667 


" 6 


40 


32 


4 


3 


5 


1 




50FE5 


50 


29 


37 










I 


1852 


6 


30 


60 












50FK6 


50 


4 


H 










1 


1553 


6 


30 


74 












50FY8 


50 


38 


30 


4 


5 


12 


3 


1 


2050 


6 


37 


34 


7 


2 


12 


5 










39 


4 


5 


12 


l 


1 


3003 


3 


32 


13 












5QGY7 


50 


35 


*55 


1 


12 


7 


11 


i 


5591 


6 


1 


63 


















*30 


1 


12 


7 


2 


1 


5649 


12 


29 


92 












« 


Normally shows short position +10, 




5654 


6 


1 


63 












50HC6 


50 


40 


26 


3 


4 


6 


1 


i 


5659 


12 


29 


92 












30NK6 


50 


40 


27 


3 


4 


6 


t 


t 


5661 


1? 


30 


84 













"luiae Good it it Reads 22 or Mora. 

5692 6 25 73 

78 

5693 6 30 S3 

5896 6 40 34 4 3 S 6 



5725 

5726 

5727 
5749 



6 1 77 

6 5 82 

62 

6 40 32 

6 1 78 



4 3 5 1 



5750 

5751 



5755 



n nr 

12 8 *85 

"85 

‘Tuba Goad if it Reads 22 or More, 
16 38 38 4 S 9 3 



5763 

5814-A 

5823 



6824 

5B45 



38 4 5 9 6 

5 38 33 5 4 H 9 

12 8 75 

75 

1 40 *85 5 6 5 4 

* ignore short lamp Indication. 
'Normally shows grid Emission. 

25 29 48 

4 40 ‘100 3 4 7 I 

n00 3 4 7 5 



'■Tube good if it reads 10 or more 
5871 6 29 79 

5879 6 38 52 5 4 12 1 

5881 6 29 63 

5915 6 1 97 



592tT 

5931 

5932 



6 2 

5 33 

6 23 



49 

*9 

15 

16 
63 



5961 

5963 



5965 



6 37 37 7 2 12 5 



12 8 



12 B 



76 

76 

67 

54 



1364 

5932 

6005 

6006 



54 

6 2 67 

8 29 79 

6 3 77 

6 30 77 



6028 

6042 

6046 

6057 



19 1 63 

6 25 78 

78 

25 29 4? 

12 9 "85 



“Tube Good If it Reads 22 m Mare, 
6058 6 5 62 

6060 12 I 74 



5062 

6066 



74 

£ 38 33 

6 6 85 

78 



5 4 19 



♦Use r+80 Adapter 

7® RRm^NP'lf 



■Use TC62B Adapter. ‘Normal Shafts Refer to Position at J “ET Switch. 



] 

] 



i 

1 



”1 

I 

1 



1 



n 

1 



V 

] 

] 



] 



I 



T 



34CD3-6066 



B & K DYNA-QUEK MODEL 700 TUBE CHART 



TUBE | 

TYPE £ 


1 


— j 

H 


A 


a 


G 


a 


if 


TUBE 

TYPE 


i 

X 


• 

H 

» 


It 


A 


B 


c 


& 


Si 

h a. 


TUBE 

TYPf 


! 1 


— h 
11 


A 


ft 0 


■ ii 


6067 


12 


8 


75 










1 


6468 


12 


38 


23 


4 


5 


9 


3 


1 


7105 


12 37 


35 


8 


7 12 


1 1 








75 










1 








28 


4 


5 


9 


8 


1 






35 


8 


7 12 


4 1 


6069 


6 


1 


68 










l 


mb 


6 


l 


58 










1 


7119 


12 38 


39 


4 


5 8 


2 1 


mz 


12 


6 


n 










1 


6516 


6 


40 


34 


4 


3 


12 


1 


1 






30 


4 


5 8 


7 l 








93 










l 


6620 


6 


37 


35 


& 


7 


12 


1 


1 


7167 


12 1 


54 






1 


60S0 


6 


37 


35 


& 


j 


12 


1 


1 








35 


6 


i 


12 


4 


1 


7189 


S 38 


*33 


5 


4 1 


2 1 








85 


8 


7 


12 


4 


1 


6550 


6 


20 


52 










1 


* Normally Shews Short Position 1-3^9. 


6082 


25 


37 


35 


S 


7 


12 


1 


1 


6660 


6 


1 


78 










1 


7199 


6 38 


30 


5 


4 12 


7 1 








35 


6 


7 


12 


4 


1 


6661 


6 


J 


89 










1 






32 


5 


4 12 


9 1 


6084 


6 


38 


30 


4 


5 


7 


0 


1 


6662 


6 


1 


81 










1 


7233 


6 38 


•33 


5 


4 2 


7 1 


mb 


12 


6 


"74 










1 


6663 


6 


5 


62 










1 


"Normally Shows Short Position 13^9, 








74 










l 








62 










2 


7247 


12 8 


75 






1 


mi 


5 


83 


23 










l 


6664 


6 


40 


30 


4 


3 


12 


6 


1 






*90 






2 








23 










2 


6B69 


6 


3 


77 










1 


"Tube Good it It Raids 22 or More. 


60616 


6 


1 


68 










1 


6676 


6 


1 


64 










1 














60S? 


6 


5 


62 










1 


6677 


6 


3B 


"32 


5 


4 


2 


9 


1 


72M 


12 13 


i2 






1 








62 










2 


"Normaijy Shows Short Position 38 








61 








SIM 


G 


40 


41 


4 


I 


I 


6 


I 


6878 


6 


11 


70 










1 


7m 


6 8 


23 






1 


6101 


6 


2 


60 










1 








55 










2 






24 






2 








60 










2 


6679 


12 


8 


79 










1 


7320 


6 23 


GS 






1 


6113 


6 


25 


■65 










1 








79 










1 


mb 


6 3? 


37 


7 


2 12 


6 1 








*85 










2 


568G 


12 


8 


75 










I 


7369 


6 33 


29 


4 


5 12 


3 1 




*Tufce Good if rt Reads 22 m More. 










75 










2 


7370 


40 38 


24 


4 


5 I 


l 1 


6134 


6 


30 


60 










1 


6681 


12 


6 


"85 










1 






24 


4 


5 1 


7 1 


6135 


6 


46 


4] 


4 


3 


1 


6 


1 








*85 










2 


7408 


6 29 


80 






1 


6136 


6 


1 


82 










1 


* lutw Good n it Reads 22 or Mora. 




7543 


8 1 


85 






1 


6137 


6 


80 


64 










1 


6686 


6 


38 


24 


4 


5 


1 


2 


1 


7551 


15 38 


*33 


4 


5 9 


2 1 


6146 


6 


37 


*38 


7 


2 


1 


5 


1 


6687 


6 


1 


89 










S 


"Normally Shows Short Potion U 




"Normally Shows Short Position 46. 




6635 


6 


36 


25 


4 


5 


1 


2 


1 


7551 


6 3S 


*26 


4 


5 3 


2 1 


6147 


6 


20 


63 










1 


6689 


6 


38 


25 


4 


5 


J2 


2 


1 


•Normally Shows Short Position 1-9, 


6153 


25 


37 


*38 


7 


~2 


1 


5 


1 


6629 


12 


8 


54 










1 


7581 


6 20 


64 






1 




*hof mills Shows Short Position 44, 










54 










1 


7586 


6 41 


*65 


10 


12 12 


2 1 


6160 


6 


25 


78 










1 


6883 


12 


37 


*38 


7 


2 


1 


5 


1 


"For Grid Emission Turn 0 Switch to Position 4. 








71 










i 


"Normally Shows Short Position 4-6. 




7597 


6 41 


*67 


10 


12 12 


2 l 


6116 


6 


1 


10 










i 


5807 


6 


40 


33 


4 


3 


12 


2 


I 


"Fpr Grid Emission Turn 0 Switch to Position 4. 


6137 


6 


1 


S7 










i 








33 


4 


3 


12 


7 


1 


7591 


6 37 


34 


7 


2 4 


6 l 


6186 


6 


25 


*81 










i 


6838 


6 


30 


62 










1 


7607 


6 37 


*32 


7 


2 1 


5 1 








*61 










i 


6910 


6 


5 


62 










1 


"Normally Shows Short Position 4-6. 




"lube food if it Roads 22 ot More. 










62 










1 


7643 


5 11 


72 






1 


6189 


n 


8 


75 










i , 


6922 


6 


8 


24 










1 






55 






2 








75 










2 








24 










1 


7687 


6 11 


77 






1 


6107 


§ 


38 


*32 


5 


4 


2 


9 


1 


6939 


12 


38 


34 


4 


5 


9 


1 


1 






67 






2 




’Normally shows short position 3-8, 










34 


4 


5 


0 


3 


1 


7693 


6 1 


93 






1 


6108 


12 


8 


75 










1 


6968 


& 


1 


63 










1 


7694 


6 1 


S4 






1 








75 










Z 


6973 


6 


16 


62 










1 


7695 


50 38 


34 


5 


4 12 


6 1 


6201 


12 


t 


74 










1 


TWO 


6 


37 


sc” 


7 


2 


12 


10' 


1 


7701 


12 38 


*38 


5 


4 1 


2 1 








74 










z 


7025 


12 


8 


*85 










1 


•Normally Shows Short Position ITM 


6202 


6 


40 


44 


4 


3 


12 


1 


1 








*85 










1 


7716 


12 12 


53 






1 








44 


4 


3 


12 


a 


1 


"Tubs Good If It Rtrti 22 Of Mart. 








*97 






2 


6203 


6 


38 


41 


4 


5 


12 


I 


1 


7027 


6 


37 


*36 


7 


2 


5 


6 


I 


"Tube Good If tt Weeds 20 or Mor*. 








41 


4 


5 


12 


0 


l 


"Normally Shows Short Position M. 




7719 


12 30 


20 


4 


5 1 


7 1 


6211 


12 


$ 


54 










1 


7036 


6 


1 


92 










1 


7722 


€ 23 


80 






1 








54 










2 


7044 


12 


36 


30 


4 


5 


8 


2 


1 


7724 


14 38 


52 


5 


4 12 


8 1 


6216 


6 


38 


*20 


4 


5 


3 


2 


I 








30 


4 


5 


8 


7 


1 






35 


5 


4 12 


2 1 




"Normally shows short position 14 




7054 


12 


9 


42 










1 






35 


5 


4 12 


6 1 


6218 


6 


38 


72 


4 


5 


12 


2 


~T 


7055 


12 


5 


B2 










1 


7728 


12 6 


74 






1 


6227 


6 


as 


25 


4 


5 


1 


2 


1 








62 










i 






74 






2 


6265 


6 


i 


89 










l 


7056 


12 


1 


64 










1 


7729 


12 8 


*85 






1 


6267 


6 


as 


40 


5 


4 


2 


8 


1 


7057 


12 


3 


53 










i 






‘85 






2 


6293 


6 


37 


*36 


7 


2 


1 


5 


1 








53 










i 




lube Good If It Reads 22 or Mart 




* Normally shows short posit ion 4-6 




7058 


12 


8 


*85 










" i 


7730 


12 6 


75 






1 


6336 


6 


37 


29 


3 


7 


12 


1 


1 








*85 










2 






75 






1 








29 


8 


7 


12 


4 


l 


"Tube Good It it Reads 22 or More. 




7731 


6 11 


79 






1 


6350 


12 


38 


31 


4 


5 


0 


3 


1 1 


7059 


12 


11 


70 










1 






55 






2 








31 


4 


5 


9 


8 


1 








65 










t 


7712 


S 1 


64 






1 


6360 


L2 


38 


30 


4 




9 


1 


i 


TOGO 


12 


13 


55 










l 


7733 


12 9 


42 






1 








30 


4 


5 


9 


3 


1 








75 










2 


7738 


6 40 


*33 


4 


3 2 


6 1 


6334 


6 


37 


33 


8 


6 


12 


7 


1 


7061 


12 


16 


67 










1 


* Normally Shows Short Position 1-7, 


6417 


12 


38 


38 


5 


4 


1 


9 


i 


7862 


12 


8 


54 










1 


7751 


6 37 


30 


2 


7 4 


5 1 


























54 










I 


7754 


6 30 


34 


5 


4 12 


6 1 



♦Use TC-8D Adapter ^Use TO?Q Adapter 



"Normal Shorts Refer to Position of "ET Switch, 6067 — 7754 






«7-e(a-(ll7B flfl WEBrhJCR a 17 



B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 


TYPE | I |l * * ° ° U 


I J 31 ' * • • u 


TUBE SSe-abcbM" 

TYPE | * ll * “ C * £& ^ 


m3 6 38 *29 4 5 3 2 1 

'Normally shows short position 6-9. 

7867 6 26 S3 1 

>868 6 42 ‘27 * 5 2 5 1 

'Normally Shows Short Position 1-7, 


8152 12 8 74 1 

74 1 

vm 12 8 74 i, 

74 2 

8319 7383354 7 2 1 


CVWO 6 37 45 7 2 12 5 1 ~l 

CV581 6 29 99 1 1 

CV562 6 29 99 1 

CV583 6 29 99 1 

CV586 6 29 63 1 


7895 6 41 '85 ID 12 12 2 1 

■for Grid Emission Turn D Switch to Position 4 
7398 14 8 73 1 

73 2 

7934 12 35 *59 1 12 7 11 1 


33 5 4 7 6 1 

6329 12 8 75 1 

75 2 

6339 12 8 *85 1 

■85 2 


CV587 6 37 40 7 2 12 IB 1 

63 7 2 12 4 1 

63 7 2 12 5 1 

CV588 6 37 40 7 2 12 10 1 -* 

63 7 2 12 4 1 


■Normally shows short position 2-3-4- 5- 6-8-9. 
8016 1 32 55 1 

8032 12 37 *33 7 2 1 5 1 

'Normally shows short position 4-6. 

8056 6 4i ‘63 ID 12 12 2 1 


’tube Good If it fieaas 22 or More 
8719 6 B 70 1 

70 2 

BPMG4 6 3 77 1 

CV131 6 40 35 4 3 12 1 1 


63 1 2 12 5 i -* 

CV589 6 37 40 7 2 12 10 1 

63 1 2 12 4 1 

63 7 2 12 3 l ~T 

CV590 6 30 63 1 


'For grid emission turn D switch to position 4. 
8102 12 38 28 4 5 12 3 L 

27 4 5 12 9 1 

3106 12 38 ‘24 4 5 3 7 1 

‘Normally Shows Short Position 2-6-9. 


CV133 € 40 41 4 3 1 6 ] 

CV]36 6 40 34 4 3 12 1 1 

CV13S 6 40 30 4 3 12 1 1 

CVJ40 6 5 62 ] 

62 2 . 


M591 6 30 B3 1 J 

GV592 6 30 83 1 

CV593 5 33 12 1 __ 

12 2 
CV594 6 30 77 


CV2I6 50 37 "99 2 11 3 5 1 

" Normal l| Shows Short Position No. 11. 
"Normally Shows Grid Emmisskon. 

"lufci Good it II Reads 60 or More. 

CV283 6 5 62 L 


CV595 6 30 77 J 

CV657 6 37 50 7 2 12 ID 1 

CV660 6 30 60 1 1 

CV661 6 30 74 1 1 

CY664 6 40 *46 4 3 1 6 1 ] 


8113 6 1 58 1 

3136 6 1 65 1 

8156 13 35 *312 1 12 9 10 1 

* Nonna liy Shows Short Position 2-34-5-6-7-8-1 1 . 
3233* 6 42 *25 4 5 7 S 1 


62 1 

CV45Q 6 2S *62 i 

"fur Plate Csp Us.* Jock Nert to Social 26 
CV452 G % 85 1 

76 2 


"Normally Snows Short Position 2-7. 

CY665 8 I *73 i _ 

Tode Good if It Reads 23 or Mora. 1 

CV686 50 37 ’85 2 11 3 5 1 

"Normally Shows Short Position 11. ’ 


•Normally shows short position 2-6. 

•May show short on position 3, 

3255 6 33 *85 4 5 7 S 1 

‘Normal short position 1 -3-6-9 
8278+ 6 42 *31_4_ 5_ 3 7_1 

‘Normally shows short position 1-2-68. 

8327 6 23 65 1 

8417 5 29 54 1 

3425 6 i 87 1 

8458 12 42 32 4 5 9 1 1 


cma 6 1 91 1 

CV454 6 1 78 l 

CV455 12 8 74 1 

74 1 

Cv49i 12 8 75 1 


'Normally Shows Grid Emission. 

GV6S2 6 31 8 1 ^ 

CY6S4 12 30 77 1 1 

CVG97 12 30 83 1 


75 2 

CV492 12 8 "85 1 

•85 2 

"Tub* Good rf it Ruds 22 or Mart 
Cvm 6 40 44 4 3 12 1 1 


:CV698 12 30 63 1 

CWOQ 12 37 46 6 T 12 2 1 T 

68 S 7 12 4 1 

68 6 7 12 5 l i 

CV7C3 6 37 35 7 2 12 5 l 


32 4 5 9 3 1 

8552 12 37 *38 7 2 1 5 1 

'Normally shows short position +6, 
asoa s 3? *m i 8 1 5 1 

"Nonrally shows short position 2*6. 


44 4 3 12 6 1 

CV511 6 23 79 1 

Vtm 12 37 37 7 Z 12 5 1 

CV544 12 30 84 S 

CV547 12 37 42 8 7 12 2 1 


CV706 6 37 48 7 2 12 10 1 

CW17 5 33 22 1 ! 

22 2 ’ 

CV723 3 37 39 7 2 12 5 1 * 

CV726 35 36 31 6 1 12 2 1 
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3 


i 


CV1967 
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37 


37 
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12 


5 




CY3799 
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_3 
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'Normally Shows Short Position 2-6. 




CVI9G9 
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37 


46 


8 


7 


12^ 


3 


"1 


‘Normally Shows Short Position 11. 






OL93 


3 


40 


'36 7 
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48 
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7 


12 


4 
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‘Normally Shows Grid Emission. 








Normally Shows short Position 2-6, 




CV197D 


6 


37 


48 


8 


7 


12 


3 


1 


CV40C7 


& 5 


€2 
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DL94 


3 


40 


45 
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48 
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12 
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1 






62 
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DL95 
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40 


*42 
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5 


3 
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mm 
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37 


41 
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12 


3 


1 


CV401D 


6 1 


63 
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'Normally Shows Short 


Position 2J&, 




CV1973 


6 


37 


41 


8 


7 


12 


3 


1 


CV4 DIB 


6 40 


32 


4 


3 


5 


i 


1 i 


D196 


3 


40 


45 


7 


I 


S 


6 


i 


mm 


6 


37 


47 


7 


2 


12 


10 


1 


CV4024 


12 3 


74 










1 


0P61 


6 


1 


63 










i 


mm 
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37 


47 


7 


2 


12 


10 


1 






74 










1 


&V30 


1 


32 


55 










1 


CV1976 


6 


37 


37 


7 


2 


12 


5 


1 


D2M9 


6 5 


82 










1 


ST8D 


1 


24 


as 










l 


CV1S7B 


6 


30 


77 










1 






62 










2 


; DYS6 


1 


24 


35 










i 


cVissi 


6 


30 


84 










1 


D63 


6 37 


46 


7 


2 


12 


3 


1 


DYS7 


1 


24 


IS 










i 


CV19S2 


6 


30 


84 










1 






46 


7 


2 


12 


5 


1 


DYBOj 


1 


24 


56 










l 


mm 


6 


25 


*85 










1 
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6 5 


62 










1 


£551 


6 


42 


*25 


4 


5 


7 


a 


l 








'85 










2 






62 










2 


'Normally shows short position 2-6. 




*T«be Good If 


it Beads 


22 oi More. 




D152 


6 5 


62 










1 


tSDGC 


12 


8 


74 










i 


CVX933 


6 


25 


76 










1 ! 






62 










2 








74 










2 








76 










2 


0193 


3 40 


*36 


7 


l 


5 


4 


1 


ESKF 


6 


11 


72 










l 


CV1990 


G 


37 


42 


8 


7 


12 


2 
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‘Normally Shows Short Position 24. 










55 










l 








71 


6 


1 


12 


4 


I 


DAW 


2 40 


*70 


7 


1 


2 


G 


1 


ES0F 


6 


33 


34 


4 


5 


7 


9 


1 








71 


6 


7 


12 


5 
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* Normally Shows Short Position ML 




£80 L 


6 


38 


25 


4 


5 


1 


2 


1 


CV1991 


S 


37 


42 


6 


7 


12 


2 


I 


DAC32 


1 37 


55 


7 


2 


12 


10 1 


E801 


8 


38 


72 


4 


5 


12 


2” 


1 








71 


8 


7 


12 


4 


1 






96 


7 


2 


12 


5 


1 


E81CG 


12 


8 


?4 










1 








71 


a 


7 


12 


1 


1 


OAFS 1 


1 40 


56 


7 


1 


12 


6 


1 








74 










2 


CV1993 


6 


30 


92 










I 






95 


7 


1 


J2 


6 


1 


ES1L 


6 


36 


24 


4 


5 


1 


2 


1 


CV1995 


6 


37 


52 


8 


7 


12 


2 


1 | 


DAF92 


2 40 


55 


7 


1 


12 


6 


1 


ESI OF 


6 


36 


'29 


*1 


5 


3 


2 


1 








72 


8 


7 


12 


4 


1 






70 


7 


1 


L2 


4 


1 


"Normally shows short position 6-9. 










72 


8 


7 


12 


s 


1 


Mm 


1 40 


56 


7 


1 


12 


G 


1 


E63F 


6 


36 


25 


4 


S 


12 


2 


i 


mm 


G 


37 


52 


S 


7 


12 


2 


1 






70 


7 


1 


12 


3 


1 


E68CC 


6 


8 


24 










i 








72 


8 


7 


12 


4 


1 


DC90 


1 40 


*70 


7 


1 


5 


6 


1 








24 










i 








72 


8 


7 


12 


5 
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•Normally Shows Short Position 2-3. 




E90CC 


6 


2 


49 










l 


CY2128 


G 


38 


85 


5 


4 


12 


1 


i ; 


DCC90 


3 40 


45 


7 


1 


4 


a 


1 








49 










j 








36 


5 


4 


12 


9 


l 






45 


7 


1 


4 


5 


1 


E90F 


& 


1 


62 










] 


CV2I29 


G 


38 


33 


5 


4 


8 


9 


i 


006 


G 5 


62 










1 


£91 M 


G 


5 


62 










i 


CV2370 


3 


40 


*48 


7 


1 


5 


3 


1 






62 










I 








62 
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'Normally Shows Short Positron 2-6. 




0F33 


2 37 


53 


7 


2 


12 


10 


1 


E9IH 


6 


1 


89 










1 



] 

1 

3 

1 

] 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 



•Uh TC-3Q Adiptar 



AU?p TfcTO Adwter 



‘Normal Shorts Refer to Position of U Q H Switch. 



CV1935-E9TH U 



J97-0l*-017a «R Wiltwm ■ 16 



I 



I 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 



a 



B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 



TUBE 
T TPE 


i 

i 

X 


V 

1 

u 


— in 
E » 


A 


8 


0 


D 


H 


TUBE 

TYPE 


i 

a 

a 


t 

I 


it 


A 


B 


c 


D 

1 


Hi 


TUBE 

TYPE 


§ 5 

X 1 


±5- 

n 


A 


a 


0 


D H 


E91N 


6 


40 


32 


4 


3 


5 


1 


1 


ECC801S 


12 


8 


74 










1 


EFL200 


6 43 


21 


5 


6 


12 


l 1 


E92CG 


6 


2 


61 










* 








74 










2 






27 


5 


6 


12 


8 1 








61 










2 


ECCS02S 


12 


8 


71 










I 


EH90 


6 1 


94 








1 


E99F 


6 


1 


84 










1 








75 










2 


EH-9Q0S 


6 1 


91 








I | 


E180F 


6 


38 


25 


4 


5 


1 


2 


1 


£60888 


6 


38 


36 


4 


5 


12 


1 


1 


EK90 


6 1 


91 








1 


E1B2CC 


6 


33 


30 


4 


5 


8 


2 


1 








36 


4 


5 


12 


9 


1 


LL34 


6 29 


S3 








1 








30 


4 


5 


8 


7 


1 


ECCSCS 


6 


38 


41 


4 


s 


e 


1 


1 


£136 
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58 








1 
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I 
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1 








41 


4 


5 


6 


9 
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63 








I 
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1 
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EL3B 
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1 
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37 


30 


2 


7 


4 


5 


1 








49 










t 


*for Plate Cep Use Jack Eteri to Socket 26. 
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‘Normally Shows Short Position 1-6-9. 
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63 
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UkfSDi 
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38 
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5 


7 


2 


1 








25 


4 


5 


1 


6 


i 
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6 38 
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5 


4 


1 
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1 
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* Normally Shows Short Poiltten 6-6. 
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* Normally shows short position 34-7-8. 


cecti 


6 


6 


91 










1 








65 










2 


asos* 


6 42 


*31 


4 


5 


3 


7 1 








78 










2 


ECF-805 


§ 


38 


30 


4 


5 


8 


7 


1 


’Normally shows short position 1-248. 
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"Normally shows short position 2 347. 
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‘Normally shows short position 2447 
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38 
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9 
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I 


4 


12 
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5 


4 


12 


7 


1 


ECH2W 


6 


43 


31 
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6 


12 


3 


1 
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2 1 
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‘Normally Shows Short 


Position 


144- 


ECfll 


i 


38 


30 


4 


5 


12 


1 


I 


ECLSO 


6 


38 


37 


5 


4 


12 


9 


1 


ELB21 


6 38 


28 


5 


4 


12 


2 1 


EC86 


6 


39 


29 


4 


5 


3 


6 


1 








44 


5 


4 


12 


2 


i" 


E1L8Q 


6 38 


29 


4 


5 


12 


2 r 


EC8S 


6 


38 


*85 


4 


5 


7 


t 


1 


E01B2 


6 


36 


33 


5 


4 


12 


3 


i 






29 


4 


5 


12 


6 1 


"Normally 


Shows Short Position 1-341-9. 










39 


5 


4 


12 


1 


i 


EM47 


6 38 


52 


4 


5 


l 


1 1 


EC9C 


6 


40 


41 


4 


3 


1 


6 


1 


E&S4 


6 


38 


26 


4 


5 


12 


6 


l 


£N93 


6 40 


43 


4 


3 


12 


1 1 


£091 


6 


40 


*29 


4 


3 


6 


1 


1 








26 


4 


5 


12 


1 


i 


EQ80 


6 38 


33 


5 


4 


3 


7 1 



" Normally Shows Short Position 2-5, 
EC92 6 40 30 4 3 12 6 

ECS 5 6 40 32 4 3 1 2 

EC97 6 41) 33 4 3 1 2 

ECB06S 6 39 29 4 5 3 6 



Cm 6 40 27 3 4 2 t 

CC35 6 25 *35 

*85 

*Ti*§ Good If It Ruds 22 Or Hon 

cm U 4 74 



GCE2 

CCS3 



12 8 



74 

75 
75 

12 8 "85 

*15 



"Tube Good it It Read* £2 or Mon. 
CCS4 5 38 33 5 4 7 2 

33 5 4 7 8 

GCS5 S 8 70 

70 

COW 5 38 33 5 4 12 T 

53 5 4 12 7 

CCH 6 38 31 5 4 12 2 

31 5 4 12 7 

ECCm > 38 29 4 5 7 l 



CC91 6 2 

CO 189 



29 

so 

GO 

G S 30 

30 



4 5 7 1 



ECL85 
EO 58 



6 31 
6 38 



ECLLSCQ 6 38 



25 

25 

25 

35 



12 

12 

2 

7 

12 



ET8L 6 

EY82 fi 

086 6 

* normally 
EY87 6 



38 33 5 4 2 9 

38 29 4 5 6 9 

39 *95 5 4 l 10 

Shows Short Position 8-11+ 
39 * 95 5 4 1 10 



ED2 



36 4 5 12 2 1 

36 4 5 12 5 1 

'Tube good If it reads 25 or mors. 

6 5 62 1 

62 2 



"Normally Shows Short Position Ml, 
EY38* e 39 30 5 4 7 3 

*lf no test, use alternate settings. 
EY8S 6 39 30 5 4 3 7 

EY5O0" 6 37 32 7 8 2 S 



ED500* 6 42 *52 4 5 12 3 1 

"Normally shows Short position £-34-7-9. 
EF22 836368 1 12 6 1 

E7374 6 37 37 2 7 1 10 I 

EFflO 6 38 33 5 4 1 2 1 



£235 

EZ80 

EZ8I 



6 33 
6 38 
6 36 



15 

15 

40 

40 

34 



12 

12 

12 



££65 6 38 

EF86 6 38 

££69 6 38 

EF91 6 40 

EF92 6 40 



33 
40 

34 
30 

35 



1 

2 

1 

12 

12 



U 5 4 12 J 

EZ90 6 40 44 4 3 12 1 

44 4 3 12 6 

emm 50 37 *99 2 11 3 5 

'Tube Good it it Reads 60 or Mon. 



EF93 6 1 

EF94 6 1 

£F95 6 l 

EF96 6 1 



71 
82 
63 
80 

§ 40 30 



mt 

EF183 6 38 30 5 4 

££184 6 38 29 5 4 

EF304 6 38 39 5 4 

EF-806S 6 38 40 4 5 



4 3 12 1 

r 



"Normally Shows Short Position 11 . 
^Normally Shows Grid Emission. 
GY 501 * 3 42 *94 4 5 4 10 

■ No Short test 
6240 5 33 12 



GZ-32 

GZ34 



5 33 
5 33 



12 

12 

12 

ID 

10 



■U$* TC- 62 B Adapter. #Usb TOBO Adapter 

4 tT'Olli-OI 74 RR WIRNIR - Jl 



MseTC-70 AdsptEi "Normal Shorts Refer to Position ot "(r Switch. 



E91N -GZ34 



ft & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUftE CHARI 



W !I Ji * ■ • ■ u 


8" I ! i! * • • • it 


TUBE “Si^AoeosS 
TYPE | | |l * B ° ° A£ 


H« 6 37 40 7 2 12 10 1 

HABC60 19 17 90 

63 2 

KBCM 12 * 85 l 

7l * 


LZ3Z9 9 11 66 1 

55 2 

M8081 6 2 60 1 

10 2 

M8100 6 1 63 1 


PCF2D0 8 43 30 5 8 12 3 1 

30 5 6 12 10 1 

PCF2Q1 & 43 28 5 & 12 4 1 

32 5 G 12 10 1 

PCF80I 3 3S 24 4 5 3 2 1 


HBC91 12 6 91 1 1 

HCC85 17 S H 

ttCHSl 12 » 32 5 * 12 I 1 


N14 1 37 54 7 2 12 5 1 

M 17 3 40 *48 7.1 5 3 1 

•Normally Shows Short P&slUon 2*6. 

Nlft a 40 *42 7 1 5 3 1 

•Normally Shows Short Position 24 , 


2b 4 & 3 5 l 

PCF3Q2 5 11 BO 1 

S5 2 

PCF805 7JS 30 4 5 S71 

33 4 5 8 9 1 


35 5 4 12 t 1 

“» i ® S S § ii 'i i 

urea 12 i 78 i 

HF94 12 1 «2 1 


N19 3 40 45 7 1 5 6 1 

H221L* 19 42 33 4 5 7 1 1 

N152 19 38 *32 5 4 7 2 l 

'Normally Show? Short Position 1-6-9. 
N329 16 23 68 1 


PCH2WJ a 4J iM U2 j 1 

30 5 ft 12 8 1 

PCUS2 1ft 38 33 5 4 12 3 1 

33 S 4 12 1 L 

PCL84 15 38 26 4 5 12 8 1 


HK90 12 1 Jl J 

HLSO 19 1 77 1 

HL92 50 4 44 

HL94 30 49 27 3 4 5 2 1 

HM04 6 1 91 1 


N709 6 23 63 1 

HCC169 4 36 30 S 4 12 2 1 

30 5 4 12 7 1 

N867 6 37 44 7 2 12 10 1 

NR78 6 29 99 1 


26 4 5 12 1 1 

PCUft 1ft 38 4 5 12 ft 1 

25 4 5 12 2 1 

PCLS6 14 38 25 4 5 2 ft 1 

35 4 5 7 1 1 


HY9Q 35403343*5 l 

KT32 25 29 *7 1 

KT63 8 29 91 } 

KI M * 29 63 1 

KT88 6 29 43 1 


mm 6 29 93 1 

NR81 6 37 52 7 2 12 10 1 

NR S3 6 37 50 7 2 12 10 1 

NRS5 6 29 fl 1 

NR95 25 29 47 1 


mm s « ^ 4 5 i 2 s i 

•Normally shews short position 244*74. 

PF& G 37 52 7 2 12 10 l 

Pm 438 33 4 5 29 1 

PFL200 16 43 27 5 G 12 1 1 


KTZ63 6 37 50 7 2 12 10 1 

$ S S 8 4 . * i 

LC900 3 40 27 3 4 2 1 j 

LCFBO 6 11 66 1 


NU20 5 33 32 1 

32 2 

0BC3 12 37 42 8 7 12 2 1 

71 8 7 12 4 1 

0F1 6 37 47 7 2 12 10 1 


27 S ft 12 1 1 

Ptt4 € 37 45 7 1 12 5 1 

PL3G 25 27 58 1 

PLil 13 3S *32 5 4 7 2 1 

•Normally Stows Short Position 1-4-9. 


LC “ ! u | \ 1 H i 

l ““‘ 5 45 11 1 1 “ il i 


OH4 12 37 45 7 2 12 5 1 

QSW2I9C 6 30 60 1 

OSW2192 6 30 38 1 

3SW2600 6 30 60 

OSW260J 6 M IS 1 


PL82 1G 28 66 i 

PL53 12 38 30 5 4 12 2 1 

PIP 15 23 58 1 

PLS5 4 3 S3 1 

PL50&* 30 42 *25 4 5 2 1 1 


ICF-201 6 11 SO 1 

LCFG01 5 38 24 4 5 3 2 1 1 

26 4 5 3 9 1 

I.CH200 5 43 31 5 S 12 3 1 


DSW3105 G 37 42 a 1 12 2 1 

71 8 1 12 4 1 

71 8 I 12 5 1 

05W31O8 6 29 79 1 

OSW3108 6 £9 U 1 


* Normally shows short position 3-G-7-S. 
PL504* 30 42 ‘25 4 5 2 1 1 

•Normally shows short position 36-7*8 
PL505* 40 42 *26 4 5 1 8 1 

•Normal ly stows short position 2447. 


30 5 5 12 3 1 

UJL80 4 38 37 5 4 12 9 1 

44 5 4 12 2 1 

LCLB2 12 31 33 5 4 12 1 , 

39 5 4 12 1 1 


OSW3109 6 37 46 7 2 12 3 1 

46 7 2 12 5 1 

OSW3111 6 30 84 1 

OSW3112 6 29 93 1 

PABCaO 9 17 90 1 


PL508* 17 42 3045181 

PL-509* 3D 42 *26 4 5 1 S I 

‘Normally stows short position 2 £6-7, 
PI-521# 30 42 *29 4 5 1 B 1 

•Normally shows short position 2 £6-7, 


LCLS4 10 38 26 4 5 12 8 1 

26 4 5 12 1 1 

LOiaO 10 36 25 4 5 12 9 1 

25 4 5 12 2 1 

LflSS 4 38 30 5 4 3 2 1 


S3 2 

PC88 4 39 29 4 5 3 61 

FCSB 4 38 *85 4 5 7 8 1 

‘Normally shows short position 1-36-9. 
PC92 3 40 30 4 3 12 6 1 


PLB02 16 3 51 1 

PL820 19 3fi *32 5 4 7 2 I 

‘Normally Shows Short Position 1-6-9. 
PM04 ( 1 78 1 

PM05 ft 1 63 1 


U1B4 4 38 29 5 4 3 2 ! 

LF1200 12 43 27 5 6 12 1 1 

27 5 6 12 1 1 1 

1196 10 23 58 

U50O* 18 42 *25 4 5 2 1 1 


PC-95 4 40 33 4 3 1 2 1 

PC97 5 40 33 3 4 1 2 1 

PC800 4 40 27 3 4 2 1 1 

PCC84 7 38 33 5 4 7 2 1 

33 5 4 7 t 1 


PY32 39 37 24 2 7 6 3 1 

24 2 7 8 5 I 

PY80 19 38 29 S 4 12 9 1 

PYS1 17 38 33 5 4 2 9 1 

PY82 19 38 29 4 5 6 9 1 


* Normal (y shows short position 3474. 

LL5Q5* 25 42 *26 4 5 1 8 t 

* Normal ly shows short position £4*7 t 

11521# 22 42 *29 4 5 l I 1 

* Korm&fly shows short position 244-7* 


PCCS5 9 8 70 L 

70 2 

PC DBS 7 38 3) 5 4 12 2 1 

31 5 4 12 7 1 

PCCS9 7 38 29 4 5 7 2 1 


mr .30 39 30 5 4 7 ft 1 

*lf no test, use alternate settings. 

PT88 30 39 3D 5 4 3 7 1 

PYSDOw 40 37 32 7 8 2 5 1 

QA240 6 40 41 4 3 1 ft 1 


11802 10 9 51 1 

LN152 6 39 37 5 4 12 9 1 

44 5 4 12 2 1 

LY-81 10 38 33 5 4 2 9 1 

l¥6fl* 22 38 30 5 4 7 3 1 


29 4 5 7 £ 1 

PC C 169 7 S 30 1 

30 1 

PCFSD 9 11 66 1 

55 2 


QA2404 6 5 62 " T 

§2 2 

QA2406 12 1 74 1 

74 I 

QA2407 6 40 44 4 3 12 1 ] 


•If no tett, use alternate setting?, 

LY8B 22 39 30 5 4 3 7 1 

LY50Q* 30 37 32 7 1 2 5 1 

LZ3I9 1 11 H 1 

55 1 


PCF82 9 11 79 i 

55 2 

PCFW 7 38 25 4 5 3 2 1 

25 4 5 1 < 1 


44 4 3 12 8 1 

QA2408 6 25 78 ] 

79 2 

QEO3/10 6 38 33 5 4 8 9 1 


♦Use TC-BG Adapter ■Um TC-62B Adapter. ’Normal Shorts Refer to Position of “ET Switch. H63 - QE03/1 0 
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B & K DYNA-QUIK MODEL 700 TUBE CHART 
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"Normally Stows Short Portion 4-S. 
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'Tube Good if ii Reads 60 or Mo-fo. 
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1 Normally Shows Shod Position 


u 
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' Normally Allows Grid Emission. 
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'NorraaJlT Shows Shod Position 2J. 
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1 
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"Narnia lly Shows Short Position 4-6, 




'JtorffliiLj Shows Short Position 11. 
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'houniily Shows Grid Emission. 
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"tamilly Shows Short Position 11. 




"Nor natty shows short position 4*0 
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’ Normal iy Shows Grid Emission. 
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■normally Shows Shod on Posiuon 1L 
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'horFruuj Shows Grid. Ejoisseoil 
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"Normal Show^ Shod Position ^6, 




‘luD* food It It Rems So or More. 
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"Normally Shows Short on Position 11. 
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’hormih} Shows Grtd Emission, 
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•JiDimalJy shows short position 3*6-741. 
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If no test, use alternate- sortings. 
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'NonmJJt Steal Stert Pauten 2-6 
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♦list TC-80 Aflaptar. 
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